RAPID'L.mono Agar

User Guide

Selective chromogenic medium for detection and enumeration of Listeria
monocytogenes and other species of Listeria in food products for human
consumption and in environmental samples

Catalog #3563694, Prepared plates, 90 mm x 20 dishes

Catalog #3563964, Prepared plates, 90 mm x 120 dishes

Catalog #3555294, Ready-to-use kit (for 200 mL), includes bottled agar medium, supplements
Catalog #3564293, Dehydrated, 500 g

Catalog #3564294, Supplement 1, freeze dried, 10 vials

Catalog #3564746, Supplement 2, liquid, 10 vials




Table of Contents

Section 1 INEFOAUCTION ...ttt sttt ettt e st et s e s bt e b e meeeme 1
Section 2 RAPID'L.mMONO0 PIINCIPIE ettt ettt tee e e are s e ree e e s aae e s e e aaae e e enaeas 1
Section 3 Theoretical FOrMUIA..........ccoo ittt ettt et et e s e saeeesreeenns 1
Section 4 Shelf Life @nd STOrage...ccuuiiiiiiriieeiieieeete ettt sttt e s sveessareeste e sbaessanaesane 2
Section 5 Materials Required but NOt SUPPIEA ...ccoeeiiiiieiiieeecee et 2
EQUIPIMENT ...ttt ettt et e st e et e s bt e smeeesbeessneeesareesmeeenane 2
18] o] o] =TT O 2
Section 6 Precautions, Limitations of Use, and Quality Control ........ccccccvveeveiiieinccieeeeciieeeeeee 3
Section 7 PrOTOCON ... ettt ettt e s st e s smse e e s smre e e s e emeneeesennee 4
Preparation of Dehydrated MediUm.........cc.oeiieeiiieieciiie et evae e e 4
Preparation of Bottled Medium........ccuuiiiiciiiiieieeeccee ettt e s eere e e e evaee e e 5
Detection of L. monocytogenes and LiSterial geNUS .........ccceeevveeeereeerseeenieenseeeeneeenane 5
Enumeration Of L. MONOCYIOGENES .......ooecuviieciiiiiiieeieeecieesieesitessieessieesstesssenessneesnns 6
Section 8 Confirmation of POSItiVe RESUIS ....ccceeiiiiiirieieeieeecececececeeeeee e 6
Section 9 Confirmation of Other Methods.......ccc.co i 8
Section 10 Test Performance and Validations ...........ccoceiiriiinnienieneneeee et 8
Section 1 RETEIENCES ... ettt et et sae e st e st st s bt e sne et 9
Section 12 REVISION HISTOIY ...viiiieiiieeeiieeeette ettt ettt s et e e e s sabe e e s s sbaeesssbaeessssaaeenns 10

ii | RAPID’L.mono Agar



Section 1 Introduction

Section 1
Introduction

Serious outbreaks of Listeria monocytogenes continue to plague the food safety industry. Listeria is
dangerous in the way that it can survive and grow, however slowly, at refrigerated temperatures in
ready-to-eat processed foods. Listeria monocytogenes is a particularly problematic pathogen, as it
can cause serious health problems and possible death, particularly in immunosuppressed
individuals, newborns, and the elderly. Infection is known to cause still births and miscarriages in
pregnant women. Listeriosis develops with symptoms such as fever, fatigue, nausea, vomiting, and
diarrhea and has a mortality rate of 30%, but may be higher in vulnerable individuals. Approximately
90% of all reported cases of listeriosis result in hospitalization. A rapid culture method is necessary
to cut down on time to results and to make sure those results are accurate.

Section 2
RAPID'L.mono Principle

The principle behind RAPID'L.mono Medium relies on the specific detection of phospholipase C
(PIPLC) activity of L. monocytogenes and on the inability of this species to metabolise xylose. After
24 hr of incubation, L. monocytogenes form characteristic blue (pale blue, grey-blue to dark blue)
colonies without a yellow halo. Colonies formed by other species of Listeria are white, with or
without a yellow halo. Listeria ivanovii form blue-green colonies with a yellow halo (xylose-positive
characteristic). This halo can appear after 24-48 hr of incubation. The selective solution in the
medium permits inhibition of most interfering flora (gram-positive and gram-negative bacteria,
yeasts, and molds). RAPID’L.mono permits a rapid and specific identification of L. monocytogenes in
24 hr and of other Listeria species in 24-48 hr after preparing samples in compliance with
standards.

Section 3
Theoretical Formula

Peptones 3049
Meat extract 59
Yeast extract 19
Lithium chloride 949
Xylose 1049
Phenol red 0.12 g
Growth activators 24
Chromogenic solution  1mL
Selective solution 20 mL
Agar B 139

Distilled water gsp 1,000 mL

Final pH at 25°C =7.2 £ 0.2
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Section 4 Shelf Life and Storage

Section 4
Shelf Life and Storage

Dehydrated agar: 2-8°C in carefully sealed package, in a dry and dark place
Prepoured agar: 2-8°C in carefully sealed package, in a dark place

Plate prepared from the dehydrated agar: 1 week at 2-8°C in carefully sealed package, in a dry
and dark place

Section 5
Materials Required but Not Supplied

Equipment

All usual laboratory equipment

Hot plate

Scale, sensitivity of 0.1g

Stirrer/homogenizer

Thermostatically controlled incubator or incubation room, precise to +1°C

Water bath

Supplies

e Confirmation:

o iQ-Check Listeria monocytogenes Il Real-Time PCR Detection Kit (catalog
#3578124), iQ-Check Listeria spp. Real-Time PCR Detection Kit (catalog #3578113)

o Agar Listeria according to Ottaviani and Agosti (for example, catalog #3563695,
prepared plates 90 mm x 20; 3563965, prepared plates 90 mm x 120; 3555200, 250
mL x 6 bottles; 3564043, dehydrated, 500 g; 3564041, AL Supplement 1, 10 vials;
3564042, AL Supplement 2, 10 vials)

o PALCAM agar (for example catalog #3564754, dehydrated 500 g; 3564752,
supplement, 10 vials)

o Rhamnose test (catalog #3553669, 1 mL x 28 vials)

e Diluent for enumeration, tryptone salt (catalog #3555754, 9 mL x 25 tubes; 3555756, 900 mL
X 6 bottles; 3555796, 3 L x 4 bags; 3564544, 500 g)

e Enrichment medium, Fraser ¥z broth (catalog #3555797, 225 mL bottles x 6; 3555794, 3 L x
4 bags; 3564604, dehydrated 500 g; 3564616, supplement, 10 vials)
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Section 6 Precautions, Limitations of Use, and Quality Control

¢ Inoculating loops and spreaders

e Resuscitation medium, Buffered Peptone Water (BPW), (catalog #3554179, 225 mL x 6
bottles; 3564684, dehydrated 500 g; 3555790, 2 x 5 L bags; 3555795, 4 x 3 L bags)

e Sterile petri dishes
e Sterile pipets

e Sterile weigh bags

Section 6
Precautions, Limitations of Use, and Quality Control

Precautions

e Respect Good Laboratory Practice (EN ISO 7218). Appropriate protection, such as gloves and lab
coats, should be worn when working with potentially infectious live bacteria such as L.
monocytogenes

e Media that have come in contact with food samples should be considered contaminated and
should be disposed of in accordance with local rules and regulations

e Avoid prolonged overheating of the product during melting

e Before using RAPID'L.mono Agar, let the petri dishes dry at 25-50°C until droplets disappear
from the surface of the medium, in compliance with the EN ISO 7218 standard. Avoid prolonged
drying, however, as this could alter the performance of the medium

e When using the enumeration method, inoculate the medium using a spreader. After spreading,
the dishes can be left as they are on the work surface for 15-30 min before incubation in order to
permit the inoculum to be correctly absorbed by the agar

e When using bottled RAPID’L.mono Agar, a white deposit at the bottom of the bottle is normal. To
ensure resuspension and satisfactory homogeneity, it is important to stir the bottle by hand when
it is taken out of the boiling and melting water baths and to pour it immediately after adding the
supplements

e Before inoculation, RAPID'L.mono Agar is red to red-orange and opaque. Some color variation
can be observed without any impact on the performance

Limitations of Use

e A strain of L. ivanovii with slow xylose activity can be found in sheep milk. This typical strain is
difficult to differentiate from a L. monocytogenes strain, even after 48 hr on RAPID'L.mono Agar.
Therefore, Agar Listeria according to Ottaviani and Agosti confirmation isn’t advised when sheep
milk products are tested
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Section 7 Protocol

e Some rare L. monocytogenes strains are characterized by slow PIPLC activity, which could result
in a slower development of the typical blue color. Extending the incubation time by 48 hr may be
required. During the NF Validation study, 200 strains of L. monocytogenes were tested and none
demonstrated slow PIPLC activity

e Sample volumes over 25 g have not been tested as part of NF VALIDATION

Quality Control

e Every product manufactured and marketed by Bio-Rad is subject to a quality assurance
procedure at all stages, from reception of raw materials through marketing of the finished
products. Each batch of finished product undergoes quality control according to EN ISO 11133
and is marketed only if it satisfies the acceptability criteria. Documentation relative to the
production and quality control of each batch is kept on file

e For SDS product safety information and certificate of analysis, visit www.bio-rad.com

Section 7

Protocol

Preparation of Dehydrated Medium
1. Always shake bottle before use.

2. Dissolve 68.1g of powder in 950 mL of distilled water and mix until a homogenous suspension is
obtained.

3. Warm slowly while stirring and bring to a boil (maximum boil 2 min). Avoid overheating.
4. Cool the medium to 45-50°C in a water bath.

5. Aseptically add and homogenize 2 vials of Supplement 1, each reconstituted by adding 14 mL of
sterile water.

6. Aseptically add and homogenize 2 vials of Supplement 2.
7. If necessary, mix on a magnetic stirrer until dispensed.

8. Dispense in petri dishes.

9. Leave to set on a cool, level surface.

10. Do not stack the dishes.

11. One 500 g bottle of powder makes 7.4 L of medium.
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Section 7 Protocol

Preparation of Bottled Medium

1.

2.

In a boiling water bath, melt the contents of the RAPID'L.mono Agar bottle.
Remove from heat and stir the bottle contents by hand to resuspend the white deposit.

Cool the bottle to 47-50°C in a water bath. Stir bottle contents by hand before adding
supplements.

Aseptically add 1 vial of Supplement 1 reconstituted with 14 mL of sterile water and 1 vial of
Supplement 2.

Mix thoroughly. Avoid frothing.

Immediately pour the medium into petri dishes.
Leave to set on a cool, level surface.

Do not stack the dishes.

One kit allows the preparation of approximately 13 plates.

Detection of L. monocytogenes and Listeria genus

10.

.

Dilute n g or n mL of sample in 9 x n mL Half Fraser broth. Homogenize with stirrer/homogenizer.
Incubate at 30 + 1°C for 24 + 2 hr.
After the enrichment step, the broth can be stored at 2-8°C for 72 hr.

Using a sterile pipet remove 0.1 mL of sample and place drops on the outside edge of half of the
agar surface.

Using a sterile Pasteur pipet or inoculating loop, spread sample over half the agar surface in a to-
and-fro motion.

On the other half of the agar surface, streak for isolation by spreading the deposit in relatively
close streaks over the entire dish from the edge of the previous spread.

Incubate the upturned dishes at 37 + 1°C for 24 + 2 hr.

L. monocytogenes form pale blue, grey-blue to dark blue round and smooth colonies, without
yellow halo, with an average diameter of -2 mm. Depending on the food matrix, the depth of blue
color of the colony may vary.

Other Listeria spp. colonies are typically white or pale yellow, with or without a yellow halo,
forming a round shape with a smooth, convex appearance, average diameter 1-2 mm. L. ivanovii
form blue-green colonies with a yellow halo.

In the case of “non-detected” target of Listeria genus (other than L. monocytogenes), 48 hr of
incubation are required to provide a negative result.

After the incubation step, plates can be stored at 2-8°C for 72 hr.
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Section 8 Confirmation of Positive Results

Enumeration of L. monocytogenes

1.

Dilute n g or mL of sample in 9 x n mL of BPW.
In the context of the NF Validation certified method, prepare the initial suspension and
subsequent dilutions in accordance with the ISO 6887 standard series.

2. Incubate at 20 = 1°C for 1 hr £ 5 min. This step is optional; the resuscitation step was not applied
during the 2018 NF VALIDATION renewal study.

3. Spread 0.1 mL on one plate.

4. If necessary, prepare a 1:10 dilution (or more) in tryptone salt diluent or BPW as per the
ISO 6887 standard and spread 0.1 mL of each dilution on a plate.

5. If estimating small numbers, spread 1 mL of sample over three plates of 90 mm diameter (~0.33
mL/plate) or over one plate of 140 mm diameter (NF VALIDATION certified protocol). It is also
possible to spread 1 mL over two plates of 90 mm diameter (not NF VALIDATION certified).

6. Incubate the upturned dishes at 37 + 1°C for 24 + 2 hr. It is possible to take a reading of the
Listeria monocytogenes after 48 hr incubation of RAPID'L.mono.

7. Read plate and enumerate typical colonies. Count only dishes containing a maximum of 150
characteristic colonies and a maximum of 300 colonies in total.

8. Refer to ISO 7218 standard for inoculation, colony counting, calculation and expression of
results. Enumeration using a single plate and a single dilution is an option certified under NF
Validation by AFNOR Certification. In this context, the requirements of ISO 7218 concerning the
use of two successive dilutions or two plates from the same dilution cannot be applied (see the
sections “Inoculation” and “Calculations and Expression of Results”).

Section 8

Confirmation of Positive Results

1.

2.

In the context of AOAC validation, confirm suspect isolated colonies according to classic
confirmation test procedure described in the standard reference methods.

In the context of NF VALIDATION, confirmation of L. monocytogenes performed on only one
colony is sufficient and must be done in one of the following ways:

a. Using the conventional tests described in the CEN or ISO standard methods (including
the purification step).

b. Using nucleic probes as described in the ISO 7218 standard (for example, iQ-Check L.
monocytogenes |l Real-Time PCR Detection Kit, catalog #3578124) using isolated
colonies (with or without purification step).

c. Confirmed using a rhamnose test (catalog # 3553669).
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Section 8 Confirmation of Positive Results

d. Using any other NF VALIDATION certified method based on a different principle from
that of RAPID'L.mono. The validated protocol of the second method must be respected
in its entirety. All steps preceding the detection step used as a starting point for
confirmation must be common to both methods.

3. Inthe context of NF VALIDATION, confirmation of Listeria spp. other than L. monocytogenes
performed on only one colony is sufficient and must be done in one of the following ways:

a. Using the conventional tests described in the CEN or ISO standard methods (including
the purification step).

b. Using nucleic probes as described in the ISO 7218 standard (for example, iQ-Check
Listeria spp. Real-Time PCR Detection Kit, catalog #3578113) using isolated colonies
(with or without purification step).

c. Repicking and spotting at least one isolated colony on an AL or a PALCAM agar plate. Up
to 15 colonies can be confirmed on a single AL or PALCAM agar plate.

d. Using any other NF VALIDATION certified method based on a different principle from
that of RAPID'L.mono Agar. The validated protocol of the second method must be
respected in its entirety. All steps preceding the detection step used as a starting point
for confirmation must be common to both methods.

4. Suspected colonies can be confirmed by using the MALDI Biotyper test (Bruker's Biotyper
System includes a MALDI time-of-flight mass spectrometer and MBT Compass Software,
version 4) directly from an isolated colony or after a purification step. This option is certified by
MicroVal according to ISO 16140-6 (2017LR75).

5. Inthe event of discordant results (presumptive positive with RAPID'L.mono, negative with
confirmation method), the laboratory must follow the necessary steps to ensure validity of the
result obtained.

6. Inthe case of a positive result confirmed for L. monocytogenes with the RAPID'L.mono
enumeration method, it is not necessary to duplicate the L. monocytogenes confirmation step for
the same sample tested with the RAPID'L.mono detection method.

7. When using the enumeration protocol, confirming fewer than five colonies involves a risk of
overestimating because of the presence of typical colonies that would not be L. monocytogenes.
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Section 9 Confirmation of Other Methods

Section 9
Confirmation of Other Methods

Confirmation of Positive Results with iQ-Check Listeria spp. and iQ-
Check Listeria monocytogenes Il Kits (NF VALIDATION Certified
Protocol)

1. Using a sterile loop, streak 100 pL of enrichment broth (LSB or Fraser 2 broth) on RAPID'L.mono
Agar.

2. Incubate plates at 37 + 1°C for 24 = 2 hr.

3. L. monocytogenes form pale blue, grey-blue to dark blue colonies and other Listeria spp. form
white or pale yellow colonies with or without a yellow halo on RAPID'L.mono Agar.

Section 10
Test Performance and Validations

Certification Scope R Reference Protocol Certificate
Protocol Reference

i PERFORMANCE TESTED

Performance FDA BAM Chap. 10 AOAC

AOAC-RI Brie cheese, surimi, mixed Tested Methods USDA MLG 8.1 )it wsnirort
salad, deli turkey e
License# 030406
All human food products and EN I?§01;%90_1 g S
NORDVAL production environmental EN ISO 16140-2
EN ISO 11290-2 NordVal #022
samples (2017)

amckon
K NF
VALIDATION
EN IS0 16140
EN SO 11290-1 BRD 07/04-09/98
(2017) BRD 07/05-09/01
ALTERNATIVE
EN ISO 11290_2 ANALYTICAL METHODS
(2017) FOR AGRIBUSINESS
Certified by AFNOR
Certification
http://nf-validation.afnor.org/en
Refer to the
certificates available on the

website mentioned above for
the end of validity.

All human food products and
NF VALIDATION production environmental EN ISO 16140-2
samples
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RAPID' L.mono Agar

Guide d'utilisation

Milieu chromogénique sélectif pour la détection et le dénombrement de Listeria
monocytogenes et d'autres espéces de Listeria dans les produits alimentaires
destinés a la consommation humaine et dans les échantillons environnementaux

N° de référence 3563694, boite préparée, 90 mm x 20 boites

N° de référence 3563964, boite préparée, 90 mm x 120 boites

N° de référence 3555294, kit prét a I'emploi (pour 200 ml), avec milieu gélosé en flacon
et suppléments

N° de référence 3564293, base déshydratée, 500 g

N° de référence 3564294, Supplement 1, lyophilisé, 10 flacons

N° de référence 3564746, Supplement 2, liquide, 10 flacons
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Section 1 Introduction

Section 1
Introduction

De graves épidémies dues a Listeria monocytogenes continuent de préoccuper l'industrie
alimentaire. Le genre Listeria est dangereux car il peut survivre et croitre, quoique lentement, a des
températures de réfrigération dans les aliments transformés préts-a-consommer. L/steria
monocytogenes est un agent pathogene particulierement problématique ; il peut entrainer de graves
problémes de santé, voire la mort, notamment chez les personnes immunodéprimées, les nouveau-
nés et les personnes agées. Chez la femme enceinte, une infection peut causer un avortement
spontané et une mortinatalité. La listériose provoque les symptémes suivants : fievre, fatigue,
nauseées, vomissements, diarrhée. Le taux de mortalité est de 30 % et peut étre supérieur chez les
personnes vulnérables. Environ 90 % de I'ensemble des cas rapportés de listériose aboutissent a
une hospitalisation. Une méthode de culture rapide est nécessaire, de fagon a réduire le temps
d'obtention des résultats et a garantir la précision de ces derniers.

Section 2
RAPID'L.mono - Principe

Le principe du milieu RAPID'L.mono repose sur la détection spécifique de I'activité phospholipase C
(PIPLC) de L. monocytogenes et sur l'inaptitude de cette espéce a métaboliser le xylose. Aprés 24 hr
d'incubation, L. monocytogenes forme des colonies caractéristiques bleues (bleu pale, gris-bleu a
bleu foncé) sans halo jaune. Les colonies formées par les autres especes de Listeria sont blanches,
avec ou sans halo jaune. Listeria ivanoviiforme des colonies bleu-vert avec un halo jaune
(caractéristique xylose +). Ce halo peut apparaitre aprés 24-48 hr d'incubation. La solution sélective
du milieu permet d'inhiber la majorité de la flore interférente (bactéries a Gram positif et a Gram
négatif, levures et moisissures). RAPID'L.mono permet ainsi I'identification rapide et spécifique de

L. monocytogenes en 24 hr et des autres espéces de Listeriaen 24-48 hr apres la préparation des
échantillons conformément aux normes.

Section 3

Formule théorique
Peptones 3049
Extrait de viande 59
Extrait de levure 19
Chlorure de lithium 94g
Xylose 109
Rouge de phénol 012g
Activateurs de croissance 2 g
Solution chromogene Tml
Solution sélective 20 ml
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Section 4 Durée de conservation et stockage

Agar B 13 ¢
Eau distillée g.s.p. 1000 ml

pH finala25°C=7,2+0,2

Section 4
Durée de conservation et stockage

o Gélose base déshydratée : 2-8 °C en emballage soigneusement scellé, dans un endroit sec et
a l'abri de la lumiére

o Gélose précoulée : 2-8 °C en emballage soigneusement scellé, a I'abri de la lumiére

e Boite préparée a partir de la gélose base déshydratée : 1 semaine a 2-8 °C, en emballage
soigneusement scellé, dans un endroit sec et a I'abri de la lumiére

Section 5

Matériel requis non fourni
Matériel

e Tout le matériel de laboratoire habituel

e Plaque chauffante

e Balance, sensibilité 0,19

e Agitateur-homogénéisateur

o Etuve ou enceinte thermostatique, précision = 1°C

Bain-marie

Produits

e Confirmation:
o iQ-Check Listeria monocytogenes | Real-Time PCR Detection Kit (n°® de référence
3578124), iQ-Check Listeria spp. Real-Time PCR Detection Kit (n° de référence 3578113)
o Agar Listeria selon Ottaviani et Agosti (par exemple, n° de référence 3563695,
boites préparées 90 mm x 20 ; 3563965, boites préparées 90 mm x 120 ; 3555200,
250 ml x 6 flacons ; 3564043, base déshydratée, 500 g ; 3564041, AL Supplement
1,10 flacons ; 3564042, AL Supplement 2, 10 flacons)
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Section 6 Précautions, limites d'utilisation et contréle qualité

o PALCAM Agar (par exemple n° de référence 3564754, base déshydratée 500 g ;
3564752, supplément, 10 flacons)
o Rhamnose Test (n° de référence 3553669, 1 ml x 28 flacons)

e Diluant pour le dénombrement, tryptone-sel (n° de référence 3555754, 9 ml x 25 tubes ;
3555756, 90 ml x 6 flacons ; 3555796, 3 L x 4 poches ; 3564544, 500 g)

¢ Milieu d'enrichissement, bouillon Fraser % (n° de référence 3555797, flacons 225 ml x 6 ;
3555794, 3L x 4 poches ; 3564604, base déshydratée, 500 g ; 3564616, supplément,
10 flacons)

¢ Anses d'inoculation et étaleurs

o Milieu de revivification, eau peptonée tamponnée (Buffered Peptone Water, BPW) (n° de
référence 3554179, 225 ml x 6 flacons ; 3564684, base déshydratée 500 g ; 3555790,
2 x5 L poches ; 3555795, 4 x 3 L poches)

o Boites de Petri stériles
o Pipettes stériles

e Sacs de pesée stériles

Section 6
Précautions, limites d'utilisation et controle qualité

Précautions

e Respecter les bonnes pratiques de laboratoire (EN ISO 7218). Porter un équipement de protection
approprié, par exemple des gants et une blouse de laboratoire, pour travailler avec des bactéries
vivantes potentiellement infectieuses telles que les L. monocytogenes.

e Les milieux qui sont entrés en contact avec des échantillons alimentaires doivent étre considérés
comme contaminés et doivent étre éliminés conformément aux regles et réglementations locales.

o Eviter toute surchauffe prolongée du produit pendant la fusion.

e Avant d'utiliser le milieu RAPID'L.mono, laisser sécher les boites, conformément a la norme
EN ISO 7218, a 25 °C-50 °C jusqu'a disparition des gouttelettes de la surface. Toutefois, éviter
un séchage prolongé, lequel pourrait altérer les performances du milieu.

e Lors de I'application de la méthode de dénombrement, bien ensemencer le milieu a I'aide d'un
étaleur. Apres I'étalement, afin de permettre a I'inoculum d'étre correctement absorbé par la
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Section 6 Précautions, limites d'utilisation et contréle qualité

gélose, les boites peuvent étre laissées en I'état pendant 15 a 30 min sur la paillasse avant
I'incubation.

e Gélose RAPID'L.mono en flacon : le dépét blanc au fond du flacon est normal. Afin d'assurer
la remise en suspension et une homogeénéité satisfaisante, il est important de bien agiter
manuellement le flacon a la sortie des bains-marie a ébullition et a fusion, et de couler
immeédiatement apres I'ajout des suppléments.

e Avantinoculation, le milieu RAPID'L.mono est une gélose opaque, rouge a rouge-orangé. Une
variation de couleur peut étre observée dans cette gamme, sans aucun impact sur les
performances culturales.

Limites d'utilisation

o Il est possible de trouver dans le lait de brebis une souche de L. jvanoviiavec une activité de
xylose lente. Cette souche typique est difficile a distinguer d'une souche de L. monocytogenes,
méme apres 48 hr sur RAPID'Lmono Agar. Il est par conséquent déconseillé d'utiliser la
confirmation Agar Listeria selon Ottaviani et Agosti sur les échantillons contenant du lait de
brebis.

e Certaines souches rares de L. monocytogenes sont caractérisées par une activité PIPLC lente, ce
qui peut ralentir I'apparition de la couleur bleue typique. Il peut étre nécessaire de prolonger la
durée d'incubation de 48 hr. Lors de I'étude NF VALIDATION, 200 souches de L. monocytogenes
ont été analysées et aucune n'a présenté une activité PIPLC lente.

e Les volumes d'échantillon supérieurs a 25 g n'ont pas été testés dans le cadre de la marque
NF VALIDATION.

Controle qualité

e Chaque produit fabriqué et commercialisé par Bio-Rad est soumis a une procédure d'assurance
qualité a toutes les étapes, de la réception des matiéres premieres jusqu'a la mise sur le marché
du produit fini. Chaque lot de produits finis subit un contréle qualité conforme a EN ISO 11133
et est mis sur le marché uniquement s'il satisfait aux critéres d'acceptabilité. La documentation
relative a la production et au contrdle qualité de chaque lot est archivée.

e Pour consulter la fiche de données de sécurité (FDS) et le certificat d'analyse, visiter
www.bio-rad.com
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Section 7 Protocole

Section 7
Protocole

Préparation du milieu déshydraté

1.

2.

8.

9.

Toujours agiter le flacon avant utilisation.

Dissoudre 68,1 g de poudre dans 950 ml d'eau distillée et mélanger jusqu'a obtenir une
suspension homogeéne.

Chauffer doucement en mélangeant et porter a ébullition (durée maximum d’ébullition 2 min).
Eviter toute surchauffe.

Faire refroidir le milieu a 45-50 °C dans un bain-marie.

Ajouter et homogénéiser aseptiquement 2 flacons de Supplément 1, chacun reconstitué grace
a l'ajout de 14 ml d'eau stérile.

Ajouter et homogeénéiser aseptiquement 2 flacons de Supplément 2.
Si nécessaire, mélanger sur un agitateur magnétique jusqu'a la répartition.
Répartir dans les boites de Petri.

Laisser solidifier sur une surface plane et froide.

10. Ne pas empiler les boites.

11. 500 g de poudre permettent de reconstituer 7,4 L de milieu.

Préparation du milieu en flacon

1.

2.

Dans un bain-marie a ébullition, faire fondre le contenu du flacon RAPID' L.mono Agar.
Agiter manuellement le flacon a sa sortie afin de remettre en suspension le dépét blanc.

Faire refroidir le flacon a 47-50 °C dans un bain-marie. Agiter manuellement le flacon avant
I'ajout des suppléments.

Ajouter aseptiquement 1 flacon de supplément 1 reconstitué avec 14 ml d'eau stérile, ainsi
qu"l flacon de supplément 2.

Mélanger soigneusement. Eviter de faire mousser.

Verser immédiatement le milieu dans les boites de Petri.
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Section 7 Protocole

7.

8.

9.

Laisser solidifier sur une surface plane et froide.
Ne pas empiler les boites.

Un kit permet de préparer environ 13 boites.

Détection de L. monocytogenes et du genre Listeria

1.

10.

11.

Diluer ng ou nml d'échantillon dans 9 x n ml de bouillon Fraser 2. Homogénéiser avec un
agitateur-homogénéisateur.

Incuber @ 30 £ 1°C pendant 24 + 2 hr.
Aprés I'étape d'enrichissement, le bouillon peut étre stockeé a 2-8 °C pendant 72 hr.

Prélever 0,1 ml d'échantillon a I'aide d'une pipette stérile et placer des gouttes sur le bord
extérieur de la moitié de la surface gélosée.

A I'aide d'une pipette Pasteur stérile ou d'une anse d'inoculation, étaler I'échantillon sur la moitié
de la surface gélosée dans un mouvement de va-et-vient.

Sur I'autre moitié de la surface gélosée, isoler le dépbt en stries relativement proches sur toute
la boite, en partant du bord du dernier étalement.

Incuber les boites retournées a 37 + 1°C pendant 24 + 2 hr.

L. monocytogenes forme des colonies de forme ronde et d'aspect lisse, de couleur bleu pale,
bleu-gris a bleu foncé, sans halo jaune et avec un diamétre moyen de 1a 2 mm. Selon les
matrices alimentaires, la couleur bleue de la colonie peut étre nuancée.

Les autres colonies de Listeria spp. sont typiquement blanches ou jaune pale avec ou sans halo
jaune, de forme ronde, avec un aspect lisse et convexe et un diametre moyen de 1a 2 mm.
L. ivanoviiprésente des colonies bleu-vert avec un halo jaune.

En cas de « cible non détectée » du genre Listeria (autre que L. monocytogenes), 48 hr
d'incubation sont nécessaires pour déclarer un résultat négatif.

Aprés I'étape d'incubation, les boites peuvent étre stockées a 2-8 °C pendant 72 hr.
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Section 8 Confirmation des résultats positifs

Dénombrement de L. monocytogenes

1.

Diluer ng ou ml d'échantillon dans 9 x nml d'eau peptonée tamponnée.
Dans le contexte de la méthode certifiee NF Validation, préparer la suspension mere et les
dilutions suivantes conformément a la série de normes ISO 6887.

Incuber a 20 £ 1°C pendant 1 hr = 5 min. Cette étape est facultative ; I'étape de revivification
n'a pas été appliquée durant I'étude de renouvellement de NF VALIDATION réalisée en 2018.

Etaler 0,1 ml sur une boite.

Si nécessaire, préparer une dilution au 1:10 (ou plus) avec diluant tryptone-sel ou eau peptonée
tamponnée conformément a la norme ISO 6887 et étaler 0,1 ml de chaque dilution sur une boite.

S'il est nécessaire de procéder a l'estimation de petits nombres, étaler 1 ml de I'échantillon sur la
surface de trois boites de 90 mm de diamétre (~ 0,33 ml/boite) ou d'une boite de 140 mm de
diameétre (protocole certifié NF VALIDATION). Il est également possible d'étaler 1 ml de
I'échantillon sur la surface de deux boites de 90 mm de diamétre (protocole non certifié

NF VALIDATION).

Incuber les boites retournées a 37 + 1°C pendant 24 + 2 hr. Il est possible d'effectuer une
lecture de Listeria monocytogenes apres 48 h d'incubation de RAPID'L.mono.

Procéder a la lecture des boites et dénombrer les colonies typiques. Compter uniquement les
boites contenant un maximum de 150 colonies caractéristiques et un maximum de 300 colonies au
total.

Consulter la norme EN ISO 7218 pour obtenir des informations sur I'inoculation, le comptage des
colonies, les calculs et I'expression des résultats. Le dénombrement a I'aide d'une seule boite et
d'une seule dilution est une option certifiée NF Validation par AFNOR Certification. Dans ce
contexte, il n'est pas possible d'appliquer les exigences de la norme ISO 7218 en ce qui concerne
I'utilisation de deux dilutions successives ou de deux boites issues de la méme dilution (voir les
sections « Inoculation » et « Calculs et expression des résultats »).

Section 8
Confirmation des résultats positifs

1.

Dans le contexte de la validation AOAC, confirmer les colonies isolées suspectes conformément
a la procédure de test de confirmation classique décrite dans les méthodes de référence
normalisées.

Dans le contexte de la marque NF VALIDATION, une confirmation de la présence de
L. monocytogenes effectuée sur une seule colonie est suffisante ; elle doit étre effectuée de
I'une des facons suivantes :
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Section 8 Confirmation des résultats positifs

a. A l'aide des tests classiques décrits dans les méthodes normalisées CEN ou ISO
(y compris I'étape de purification).

b. Al'aide de sondes nucléiques comme décrit dans la norme I1SO 7218 (par exemple,
iQ-Check L. monocytogenes Il Real-Time PCR Detection Kit, n° de référence 3578124),
avec des colonies isolées (avec ou sans étape de purification).

c. Al'aide d'un test Rhamnose (n° de référence 3553669).

d. A l'aide de toute autre méthode certifiée NF VALIDATION fondée sur un principe différent
de celui de RAPID'L.mono. Le protocole validé de cette seconde méthode doit étre suivi
dans sa totalité. Toutes les étapes antérieures a |'étape de détection utilisée comme point
de départ pour la confirmation doivent étre communes aux deux méthodes.

3. Dans le contexte de la marque NF VALIDATION, une confirmation de la présence de Listeria spp.
autres que L. monocytogenes effectuée sur une seule colonie est suffisante ; elle doit étre
effectuée de I'une des facons suivantes :

a. Al'aide des tests classiques décrits dans les méthodes normalisées CEN ou ISO
(y compris I'étape de purification).

b. Al'aide de sondes nucléiques comme décrit dans la norme ISO 7218 (par exemple,
iQ-Check Listeria spp. Real-Time PCR Detection Kit, n°® de référence 3578113) avec
des colonies isolées (avec ou sans étape de purification).

c. Repiquage par spot d'au moins une colonie isolée sur une boite gélosée AL ou PALCAM.
Jusqu'a 15 colonies peuvent étre confirmées sur une seule boite gélosée AL ou PALCAM.

e. Al'aide de toute autre méthode certifiée NF VALIDATION fondée sur un principe différent
de celui de RAPID'L.mono Agar. Le protocole validé de cette seconde méthode doit étre
suivi dans sa totalité. Toutes les étapes antérieures a I'étape de détection utilisée comme
point de départ pour la confirmation doivent étre communes aux deux méthodes.

4. Les colonies suspectes peuvent étre confirmées en utilisant le test MALDI Biotyper (le systéme
Biotyper de Bruker comprend un spectromeétre de masse MALDI time-of-flight et du logiciel MBT
Compass, version 4) directement a partir d'une colonie isolée ou aprés une étape de purification.
Cette option est certifiée par MicroVal selon la norme ISO 16140-6 (2017LR75).

5. En cas de résultats discordants (présumé positif avec RAPID'Lmono, négatif avec la méthode de
confirmation), le laboratoire doit suivre les étapes nécessaires pour garantir la validité du résultat
obtenu.

6. En cas de résultat positif confirmé pour L. monocytogenes avec la méthode de dénombrement
RAPID'L.mono, il n'est pas nécessaire de répéter I'étape de confirmation de L. monocytogenes
avec la méthode de détection RAPID'L.mono pour un méme échantillon.
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Section 9 Confirmation d'autres méthodes

7. Dans le contexte du protocole de dénombrement, confirmer moins de cing colonies comporte
un risque de surestimation di a la présence de colonies typiques qui ne seraient pas
L. monocytogenes.

Section 9
Confirmation d'autres méthodes

Confirmation des résultats positifs avec les kits iQ-Check Listeria
spp. et iQ-Check Listeria monocytogenes Il (protocole certifié
NF VALIDATION)

1. Al'aide d'une anse stérile, strier 100 pl de bouillon d’enrichissement (LSB ou Fraser %) sur
RAPID'Lmono Agar.

2. Incuber les boites a 37 +1°C pendant 24 + 2 hr.

3. Sur RAPID'Lmono Agar, les L. monocytogenes forment des colonies bleu pale, gris-bleu a bleu
foncé ; les autres Listeria spp. forment des colonies de couleur blanche ou jaune pale, avec ou
sans halo jaune.
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Section 10 Performance du test et validations

Section 10

Performance du test et validations

Certification Domaine Prott.)col.e s Protocole de référence Refere.n.ce ol
validation certificat
* FERFOMMANCE TESTEL
AOAC-RI E(;'r‘: i‘;gr:'etsfj';iee Performance | FDA BAM Chap. 10 USDA AOAC
P trait Tested Methods MLG 8.1 P T A ST e N
raiteur License* 030406
Tous les échantillons de
produits alimentaires )
destinés a la —
) . EN ISO 11290-1 (2017) —
NORDVAL consolmrqatrl]on hI:Jmalne EN ISO 16140-2 NF EN 1SO 11290-2 (2017) }\
et ?S echantillons NordVal n° 022
environnementaux
de production
ALIDATIS‘E_
Tous les échantillons de R
produits alimentaires BRD 07/04-09/98
destinés a la EN SO 11290-1 (2017) R EThones !
N F B H _ - ANALYTIQUES ALTERNATIVES
VALIDATION consommation humalne EN ISO 16140-2 EN SO 11290-2 (2017) POUR LE SECTEUR AGRO-
et les échantillons ALIMENTAIRE
. Certifié par AFNOR
environnementaux Certjfica}tion
de prOdUCtion https://n;;vzlfdéeigsg.:;nor.org/
certificats disponibles sur le
site Internet mentionné ci-dessus
;ourtconntaitre I; fin de v:Iidité.
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Date de publication Numéro de document |Modification

Mars 2025 10000251398 Ver A - Modification du numéro de document

(version précédente 10000127436 Ver C)

- Mise a jour des références

Novembre 2025 10000251398 Ver B - Extension de NF Validation au protocole a
une seule boite et une seule dilution

- Mise a jour des références

- Modifications mineures relatives a la mise en
forme
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Visiter www.bio-rad.com/rapidmedia pour plus d'informations sur la gamme compléte de
milieux chromogénes RAPID.

BIO-RAD est une marque déposée de Bio-Rad Laboratories, Inc. IQ-CHECK est
une marque déposée de Bio-Rad Europe, GmbH dans certaines circonscriptions.
Toutes les marques déposées utilisées dans ce document appartiennent a leur
propriétaire respectif.

Bio-Rad
B’ o .RAD Laboratories, Inc.

Life Science Website bio-rad.com USA 1 800 424 6723 Australia 61 2 9914 2800 Austria 00 800 00 24 67 23 Belgium 00 800 00 24 67 23
Grou Brazil 4003 0399 Canada 1 905 364 3435 China 86 21 6169 8500 Czech Republic 00 800 00 24 67 23 Denmark 00 800 00 24 67 23
P Finland 00 800 00 24 67 23 France 00 800 00 24 67 23 Germany 00 800 00 24 67 23 Hong Kong 852 2789 3300

Hungary 00 800 00 24 67 23 India 91 124 4029300 Israel 0 3 9636050 Italy 00 800 00 24 67 23 Japan 81 3 6361 7000

Korea 82 080 007 7373 Luxembourg 00 800 00 24 67 23 Mexico 52 555 488 7670 The Netherlands 00 800 00 24 67 23

New Zealand 64 9 415 2280 Norway 00 800 00 24 67 23 Poland 00 800 00 24 67 23 Pertugal 00 800 00 24 67 23

Russian Federation 00 800 00 24 67 23 Singapore 65 6415 3188 South Africa 00 800 00 24 67 23 Spain 00 800 00 24 67 23

Sweden 00 800 00 24 67 23 Switzerland 00 800 00 24 67 23 Taiwan 886 2 2578 7189 Thailand 66 2 651 8311

United Arab Emirates 36 1459 6150 United Kingdom 00 800 00 24 67 23

10000251398 Ver B US/EG Sig 0125
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RAPID'L.mono Agar

Anwenderhandbuch

Selektives chromogenes Medium zum Nachweis und zur Zahlung von L/steria
monocytogenes und anderen Listeria-Spezies in Lebensmitteln fur den
menschlichen Verzehr sowie in Umweltproben

Katalog-Nr. 3563694, gebrauchsfertige Agarplatten, 20 Agarplatten x 90 mm

Katalog-Nr. 3563964, gebrauchsfertige Agarplatten, 120 Agarplatten x 90 mm

Katalog-Nr. 3555294, gebrauchsfertiges Kit (fiir 200 ml), inkl. Agar in Flaschen, Supplemente
Katalog-Nr. 3564293, Dehydriert, 500 g

Katalog-Nr. 3564294, Supplement 1, gefriergetrocknet, 10 Flaschchen

Katalog-Nr. 3564746, Supplement 2, fllissig, 10 Flaschchen
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Abschnitt 1 Einleitung

Abschnitt 1
Einleitung

In der Lebensmittelindustrie kommt es immer wieder zu sicherheitsrelevanten Ausbrtchen von
Listeria monocytogenes. Listerien stellen ein Gesundheitsrisiko dar, weil sie bei gekiihlten
Temperaturen in verzehrfertigen, verarbeiteten Nahrungsmitteln Gberleben und sich, wenngleich
langsam, vermehren kdnnen. L/steria monocytogenes ist ein besonders problematischer Erreger, da
er schwerwiegende Erkrankungen verursachen und auch zum Tod fihren kann, insbesondere bei
immungeschwachten Personen, Neugeborenen und alteren Menschen. Bei schwangeren Frauen
kann eine Infektion zu einer Totgeburt oder Fehlgeburt fihren. Eine Listeriose auBert sich durch
Symptome wie Fieber, Miidigkeit, Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall und ist mit einer Sterberate von
30 % verbunden, die bei besonders anfalligen Personen noch hoher liegt. Ungefahr 90 % aller
gemeldeten Falle von Listeriose erfordern eine stationare Behandlung. Eine schnelle und korrekte
Befundung hangt von der Verfligbarkeit einer schnellen Kulturmethode ab.

Abschnitt 2
Prinzip von RAPID'L.mono

Die Funktionsweise von RAPID'L.mono beruht auf dem spezifischen Nachweis der Phospholipase C
(PIPLC)-Aktivitat von L. monocytogenes und auf der Unfahigkeit dieser Spezies, Xylose zu
metabolisieren. Nach 24-stiindiger Inkubation bildet L. monocytogenes charakteristisch blaue
(hellblaue, graublaue bis dunkelblaue) Kolonien ohne gelben Hof. Kolonien, die von anderen
Listeria-Spezies gebildet werden, sind weif3, mit oder ohne gelben Hof. Listeria ivanovifbildet
blaugriine Kolonien mit gelbem Hof (aufgrund des Vorhandenseins von Xylose). Dieser Hof kann
nach 24-48-stiindiger Inkubation sichtbar werden. Die selektive Lésung im Medium ermdéglicht die
Hemmung des Wachstums der meisten Begleitflora (grampositive und gramnegative Bakterien,
Hefen und Schimmelpilze). RAPID'L.mono ermdglicht eine schnelle und spezifische Identifizierung
von L. monocytogenes innerhalb von 24 Stunden und anderer L/steria-Spezies innerhalb von
24-48 Stunden nach Standardvorbereitung der Proben.

Abschnitt 3
Theoretische Zusammensetzung

Peptone 309
Fleischextrakt 59
Hefeextrakt 19
Lithiumchlorid 99
Xylose 1049
Phenolrot 01249
Wachstumsaktivatoren 29
Chromogene Ldsung Tml
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Abschnitt 4 Haltbarkeit und Lagerung

Selektive Losung 20 ml
Agar B 139
Destilliertes Wasser qgsp 1.000 ml

Finaler pH-Wert bei 25°C =7,2 + 0,2

Abschnitt 4
Haltbarkeit und Lagerung

» Dehydrierter Agar: Trocken und lichtgeschitzt in der sorgfaltig verschlossenen Packung bei
2-8 °C.

» Gebrauchsfertige Agarplatten: Lichtgeschutzt in der sorgfaltig verschlossenen Packung bei
2-8 °C.

* Aus dehydriertem Agar hergestellte Agarplatten: 1 Woche bei trockener und lichtgeschutzter
Lagerung in der sorgfaltig verschlossenen Packung bei 2-8 °C

Abschnitt 5
Zusatzlich benotigtes Material

Gerate

» Alle Ublichen Laborgerate

+ Heizplatte

« Waage, bis auf 0,1g genau

* RUhrer/Homogenisator

» Thermostatisch kontrollierter Inkubator oder Inkubationskammer, bis auf + 1°C genau

Wasserbad

Zubehor

* Bestatigung:
o iQ-Check Listeria monocytogenes Il Real-Time PCR Detection Kit
(Katalog-Nr. 3578124), iQ-Check Listeria spp. Real-Time PCR Detection Kit (Katalog-
Nr. 3578113)
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Abschnitt 6 VorsichtsmaBnahmen, Anwendungsbeschrankungen und Qualitatskontrolle

o Listeria Agar nach Ottaviani und Agosti (z. B. Katalog-Nr. 3563695,
20 gebrauchsfertige Agarplatten x 90 mm; 3563965, 120 gebrauchsfertige Agarplatten
x 90 mm; 3555200, 6 Flaschen x 250 ml; 3564043, dehydriert, 500 g; 3564041,
AL Supplement 1, 10 Flaschchen; 3564042, AL Supplement 2, 10 Flaschchen)

o PALCAM Agar (z. B. Katalog-Nr. 3564754, dehydriert, 500 g; 3564752, Supplement,
10 Flaschchen)

o Rhamnose-Test (Katalog-Nr. 3553669, 28 Flaschchen x 1 ml)

« Verdlnnungsmittel zum Zahlen, Tryptonsalz (Katalog-Nr. 3555754, 25 Réhrchen x 9 ml;
3555756, 6 Flaschen x 90 ml; 3555796, 4 Beutel x 3 L; 3564544, 500 g)

« Anreicherungsmedium, Halb Fraser Bouillon (Katalog-Nr. 3555797, 6 Flaschen x 225 ml;
3555794, 4 Beutel x 3 L; 3564604, dehydriert, 500 g; 3564616, Supplement, 10 Flaschchen)

* Impfdsen und Impfspatel

» Reaktivierungsmedium, gepuffertes Peptonwasser (GPW; Buffered Peptone Water, BPW)
(Katalog-Nr. 3554179, 6 Flaschen x 225 ml; 3564684, dehydriert, 500 g; 3555790,
2 Beutel x 5 L; 3555795, 4 Beutel x 3 L)

» Sterile Petrischalen
» Sterile Pipetten

« Sterile Probenbeutel

Abschnitt 6
VorsichtsmaBnahmen, Anwendungsbeschrankungen und

Qualitatskontrolle

VorsichtsmaBnahmen

« Es sind die Richtlinien der guten Laborpraxis zu beachten (EN ISO 7218). Bei der Arbeit mit
potenziell infektiosen, lebenden Bakterien wie L. monocytogenes sollten angemessene
Schutzvorkehrungen getroffen werden (zum Beispiel Handschuhe und Laborkittel tragen).

+ Maedien, die mit Nahrungsmittelproben in Kontakt gekommen sind, sind als kontaminiert zu
betrachten und geman den vor Ort geltenden Vorschriften und Bestimmungen zu entsorgen.

«  Zulanges Uberhitzen des Produkts beim Schmelzen vermeiden.

+ Die Petrischalen vor der Verwendung von RAPID'L.mono Agar gemaB der Norm EN ISO 7218
bei 25-50 °C trocknen lassen, bis die Tropfchen von der Oberflache des Mediums verschwunden
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Abschnitt 6 VorsichtsmaBnahmen, Anwendungsbeschrankungen und Qualitatskontrolle

sind. Langeres Trocknen ist jedoch zu vermeiden, um die Effizienz des Mediums nicht zu
verandern.

Bei Anwendung der Zahimethode das Medium mit einem Impfspatel inokulieren. Nach dem
Ausstreichen kdnnen die Schalen vor der Inkubation 15-30 min stehen gelassen werden, damit
das Inokulum vom Agar aufgenommen werden kann.

Bei abgefillitem RAPID'L.mono Agar ist eine weiBe Ablagerung am Boden der Flasche normal. Zur
Resuspendierung und zur Sicherstellung einer ausreichenden Homogenitat ist es wichtig, den
geschmolzenen Inhalt der Flasche zu schwenken, wenn diese aus dem kochenden Wasserbad
genommen wird, und ihn sofort nach Zugabe der Supplemente in die Schalen zu gieBen.

RAPID'L.mono Agar ist vor dem Inokulieren rot bis rot-orangefarben und opak. Es kann eine
gewisse Farbabweichung auftreten, ohne dass die Effizienz des Mediums dadurch beeintrachtigt
wiurde.

Anwendungsbeschrankungen

In Schafsmilch kommt ein L. /vanovii-Stamm mit langsamer Aktivitat zur Spaltung von Xylose vor.
Dieser typische Stamm ist selbst nach 48 hr auf RAPID'L.mono Agar schwer von L. monocytogenes
zu unterscheiden. Daher ist eine Bestatigung mit dem L/steria-Agar nach Ottaviani und Agosti bei
Testung von Erzeugnissen aus Schafsmilch nicht empfehlenswert.

Einige seltene Stamme von L. monocytogenes zeichnen sich durch langsame PIPLC-Aktivitat
aus, was zu einer entsprechend langsameren Entwicklung der typischen blauen Farbe fliihren
kann. In solchen Fallen muss die Inkubationsdauer méglicherweise auf 48 hr verlangert werden.
Im Rahmen der NF Validation-Studie wurden 200 L. monocytogenes-Stamme getestet, von
denen keiner eine langsame PIPLC-Aktivitat aufwies.

Im Rahmen der NF-Validierung wurden keine Probenvolumina Uber 25 g getestet.

Qualitatskontrolle

Jedes von der Firma Bio-Rad hergestellte und verkaufte Produkt unterliegt vom Rohstoffeingang
bis zur Vermarktung der Fertigprodukte einer umfassenden Qualitédtssicherung. Jede Charge des
fertigen Produkts wird einer Qualitatskontrolle gemaB EN ISO 11133 unterzogen und gelangt nur
dann in den Vertrieb, wenn sie die Akzeptanzkriterien erfillt. Die Dokumente im Zusammenhang
mit der Herstellung und der Uberpriifung jeder Charge werden archiviert.

Das Sicherheitsdatenblatt und das Analysezertifikat fir das Produkt sind im Internet auf
www.bio-rad.com erhaltlich.
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Abschnitt 7 Protokoll

Abschnitt 7
Protokoll

Vorbereitung des dehydrierten Mediums

1.

2.

8.

9.

Die Flasche vor jedem Gebrauch schiitteln.

68,1 g Pulver werden in 950 ml destilliertem Wasser gelodst und zu einer homogenen Suspension
gemischt.

Langsam unter Rihren erwarmen und zum Kochen bringen (maximal 2 min). Zu langes und
starkes Erhitzen vermeiden.

Das Medium in einem Wasserbad auf 45-50°C abkiihlen lassen.

2 Flaschchen Supplement 1, jeweils mit 14 ml sterilem Wasser rekonstituiert, unter sterilen
Bedingungen zugeben und homogenisieren.

2 Flaschchen Supplement 2 unter sterilen Bedingungen zugeben und homogenisieren.
Dazu gegebenenfalls mit einem Magnetrihrer mischen.
In Petrischalen geben.

Auf einer kiihlen, ebenen Flache fest werden lassen.

10. Die Schalen nicht aufeinander stapeln.

11. 500 g Pulver ergeben 7,4 L Medium.

Zubereitung des abgefillten Mediums

1.

2.

In einem kochenden Wasserbad den Inhalt der Flasche mit RAPID'L.mono Agar schmelzen lassen.

Aus dem Wasserbad nehmen und den Flascheninhalt schwenken, um die weiBe Ablagerung
in Suspension zu bringen.

Die Flasche in einem Wasserbad auf 47-50 °C abktihlen lassen. Vor der Zugabe der
Supplemente den Flascheninhalt schwenken.

1Flaschchen Supplement 1, mit 14 ml sterilem Wasser rekonstituiert, und 1 Flaschchen
Supplement 2 unter sterilen Bedingungen zugeben.

Grundlich mischen. Schaumbildung vermeiden.

Das Medium sofort in Petrischalen gieBen.
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Abschnitt 7 Protokoll

7. Auf einer kiihlen, ebenen Flache fest werden lassen.

8.

9.

Die Schalen nicht aufeinander stapeln.

Mit einem Kit kbnnen ungeféhr 13 Agarplatten hergestellt werden.

Nachweis von L monocytogenes und Listeria als Gattung

1.

10.

11.

ng oder nml Probe in 9 x nml Halb Fraser Bouillon verdiinnen. Mit dem Riihrer / Homogenisator
homogenisieren.

Bei 30 = 1°C fiir 24 + 2 hr inkubieren.
Nach der Anreicherung kann die Bouillon 72 hr bei 2-8°C gelagert werden.

0,1 ml Probe mit einer sterilen Pipette entnehmen und auf den duBeren Rand der Halfte der
Agaroberflache tropfen.

Die Probe mit einer sterilen Pasteurpipette oder einer Impfdse in einer Hin- und Herbewegung
auf der Halfte der Agaroberflache verteilen.

Auf der anderen Halfte der Agaroberflache die aufgebrachte Menge in relativ engen Streifen vom
Rand der zuvor aufgetragenen Menge aus Uber die gesamte Schale ausstreichen, um
Einzelkolonien zu erhalten.

Die Platten umdrehen und 24 + 2 hr bei 37 + 1 °C inkubieren.

L. monocytogenes bildet hellblaue, graublaue bis dunkelblaue runde und glatte Kolonien ohne
gelben Hof mit einem durchschnittlichen Durchmesser von 1-2 mm. Die Intensitat der blauen
Farbe der Kolonie kann abhangig von der Nahrungsmittelmatrix variieren.

Andere Listeria spp.-Kolonien sind typischerweise weiB3 oder blassgelb mit oder ohne gelben Hof
und glatter, runder und konvexer Form mit einem durchschnittlichen Durchmesser von 1-2 mm.
L. ivanoviibildet blaugriine Kolonien mit gelbem Hof.

Wenn in Bezug auf Listeria als Gattung (andere als L. monocytogenes) ein Ergebnis ,nicht
nachgewiesen” erhalten wird, ist eine Inkubationsdauer von 48 hr erforderlich, um das negative
Ergebnis zu bestatigen.

Nach der Inkubation kénnen die Platten fiir 72 hr bei 2-8°C gelagert werden.
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Abschnitt 8 Bestatigung positiver Ergebnisse

Zahlung von L. monocytogenes

1.

ng bzw. ml Probe in 9 x nml GPW verdinnen.
Im Rahmen der nach NF-Validierung zertifizierten Methode sind die Ausgangssuspension sowie
die anschlieBenden Verdinnungen gemaB der Normenreihe ISO 6887 herzustellen.

1hr =5 min bei 20 + 1 °C inkubieren. Dieser Schritt ist optional. Der Schritt der Wiederbelebung
wurde nicht in der Studie zur Erneuerung der 2018 NF Valdierung beantragt.

0,1 ml auf einer Platte ausstreichen.

Gegebenenfalls eine Verdiinnung von 1:10 (oder mehr) in Tryptonsalz oder GPW geman der
Norm ISO 6887 herstellen und 0,1 ml jeder Verdiinnung auf einer Platte ausstreichen.

Wenn die zu schatzende Keimzahl gering ist, 1 ml Probe auf drei Agarplatten mit 90 mm
Durchmesser (~0,33 ml/Agarplatte) oder in einer Agarplatte mit 140 mm Durchmesser verteilen
(NF VALIDATION-zertifiziertes Protokoll). Alternativ kann auch 1 ml auf zwei Platten mit 90 mm
Durchmesser ausgestrichen werden (nicht NF VALIDATION-zertifiziert).

Die Platten umdrehen und 24 + 2 hr bei 37 = 1 °C inkubieren. Die L/steria monocytogenes kann
nach 48-stiindiger Inkubation von RAPID'L.mono abgelesen werden.

Die Platten ablesen und die Anzahl der typischen Kolonien zahlen. Nur solche Petrischalen zahlen,
die maximal 150 charakteristische Kolonien und insgesamt maximal 300 Kolonien enthalten.

Die Norm EN ISO 7218 enthalt Informationen zum Beimpfen, Zahlen von Kolonien sowie zum
Berechnen und Angeben der Ergebnisse. Die Enumeration unter Verwendung einer einzelnen
Platte und einer einzelnen Verdinnung ist als Option im Rahmen der NF-Validierung durch
AFNOR-Zertifizierung zertifiziert. In diesem Fall finden die Anforderungen der ISO 7218 zur
Nutzung zweier aufeinanderfolgender Verdiinnungen oder zweier Platten aus derselben
Verdliinnung keine Anwendung (siehe Abschnitte ,Inokulation” und ,Berechnung und Darstellung
der Ergebnisse”).

Abschnitt 8
Bestatigung positiver Ergebnisse

1.

Im Rahmen einer AOAC-Validierung vermutete Einzelkolonien nach dem klassischen
Bestatigungstestverfahren, das in den Standardreferenzmethoden beschrieben ist, bestatigen.

Im Rahmen der NF-Validierung ist die Bestatigung von L. monocytogenes mit lediglich einer
Kolonie anhand einer der folgenden Methoden ausreichend:

a. Mit den in CEN- oder ISO-Normen beschriebenen herkdmmlichen Tests (einschlieBlich
des Reinigungsschritts).
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Abschnitt 8 Bestatigung positiver Ergebnisse

b. Durch Verwendung von Nukleinsonden wie in der Norm ISO 7218 beschrieben
(z. B. iQ-Check L monocytogenes |l Real-Time PCR Detection Kit, Katalog-Nr. 3578124)
unter Verwendung von Einzelkolonien (mit oder ohne Reinigungsschritt).

c. Bestatigung durch einen Rhamnose-Test (Katalog-Nr. 3553669).

d. Durch Verwendung einer anderen NF VALIDATION-zertifizierten Methode, die auf einem
anderen Testprinzip als dem von RAPID'L.mono beruht. Das validierte Protokoll dieser
zweiten Methode muss ohne Abwandlungen durchgefiihrt werden. Alle Schritte vor dem
Nachweisschritt als Ausgangspunkt fur die Bestatigung missen in beiden Methoden
identisch sein.

3. Im Rahmen der NF-Validierung ist die Bestatigung von anderen L/steria spp. als L. monocytogenes
mit lediglich einer Kolonie anhand einer der folgenden Methoden ausreichend:

a. Mit den in CEN- oder ISO-Normen beschriebenen herkdmmlichen Tests (einschlieBlich
des Reinigungsschritts).

b. Durch Verwendung von Nukleinsonden wie in der Norm ISO 7218 beschrieben
(z. B. iQ-Check Listeria spp. Real-Time PCR Detection Kit, Katalog-Nr. 3578113) unter
Verwendung von Einzelkolonien (mit oder ohne Reinigungsschritt).

c. Durch erneutes Picken und Identifizierung von mindestens einer isolierten Kolonie auf
einer AL- oder PALCAM-Agarplatte. Auf einer AL- oder PALCAM-Agarplatte konnen bis
zu 15 Kolonien bestatigt werden.

e. Durch Verwendung einer anderen NF VALIDATION-zertifizierten Methode, die auf einem
anderen Testprinzip als dem von RAPID'L.mono beruht. Das validierte Protokoll dieser
zweiten Methode muss ohne Abwandlungen durchgefiihrt werden. Alle Schritte vor dem
Nachweisschritt als Ausgangspunkt fur die Bestatigung missen in beiden Methoden
identisch sein.

4. Verdachtige Kolonien kénnen durch die Verwendung des MALDI Biotyper Tests (Bruker's
Biotyper System inklusive des MALDI TOF (time-of-flight) Massenspektrometers und der MBT
Compass Software, Version 4) direkt aus einer isolierten Kolonie oder nach einem
Aufreinigungsschritt, bestatigt werden. Diese Option ist von MicroVal gemaf 1ISO 16140-6
(2017LR75) zertifiziert.

5. Bei nicht Uibereinstimmenden Ergebnissen (vermutlich positiv auf RAPID'L.mono, negativ mit der
Bestatigungsmethode) muss das Labor die erforderlichen Schritte ausfiihren, um die Validitat des
erhaltenen Ergebnisses sicherzustellen.

6. Im Fall eines positiven Ergebnisses, das das Vorhandensein von L. monocytogenes mit der
RAPID'L.mono Zahimethode bestatigt, ist es nicht notwendig den Bestatigungsschritt fur
L. monocytogenes der selben Probe zu duplizieren, die mit der RAPID'L.mono Nachweismethode
untersucht wurde.
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Abschnitt 9 Bestatigung anderer Methoden

7. Bei Verwendung des Protokolls fiir die Zahlung besteht bei der Bestatigung von weniger als flnf
Kolonien das Risiko einer zu hohen Einschatzung, da typische Kolonien vorhanden sind, bei
denen es sich nicht um L. monocytogenes handelt.

Abschnitt 9
Bestatigung anderer Methoden

Bestatigung positiver Ergebnisse mit dem iQ-Check Listeria spp. und
dem iQ-Check Listeria monocytogenes Il Kit (von NF VALIDATION-
zertifiziertes Protokoll)

1. Mit einer sterilen Impfose 100 ul Anreicherungsbouillon (LSB oder Halb Fraser Bouillon) auf
RAPID'L.mono Agar ausstreichen.

2. Die Platten bei 37 =1 °C flir 24 = 2 hr inkubieren.

3. L. monocytogenes bildet auf RAPID'L.mono Agar hellblaue, graublaue bis dunkelblaue Kolonien
und andere Listeria spp. weie oder blassgelbe Kolonien mit oder ohne gelben Hof.
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Abschnitt 10 Testleistung und Testvalidierungen

Abschnitt 10
Testleistung und Testvalidierungen

AR R Umfang ELE IR Referenzprotokoll Zertifikat-Referenz
stelle protokoll
- FERFORMANCE TESTED
Welchkase, surimi, Leistungsgeprufte FDA BAM Chap. 10 OAC
AOAC-RI Mischsalat,
Truthahnaufschnitt Methoden USDAMLGS8.11 .
Lizenznr. 030406
Alle Lebensmittel- )
proben und EN ISO 11290-1 (2017) =0
NORDVAL Umgebungsproben EN ISO 16140-2 NF EN ISO 11290-2 "}‘\
aus dem Bereich (2017) NordVal #022
Produktion
WL
Alle Lebensmittel-
proben und BRD 07/08-06/01
NF VALIDATION Umgebungsproben EN ISO 16140-2 E:\\: Ilgg :||1122§8_; (22%1;) ANALYSEMETO e
aus dem Bereich -2 ) FUR DAS AGRIBUSINESS
Produktion e tiermnataele
http://nf-validation.afnor.org/en
Das Giiltigkeitsende
entnehmen Sie bitte den auf der
Website verfligbaren Zertifikaten.

Abschnitt 11
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RAPID' L.mono Agar

Istruzioni per l'uso

Terreno cromogenico selettivo per la ricerca e la conta di Listeria monocytogenes
e altre specie di Listeriain prodotti alimentari destinati al consumo umano
e in campioni ambientali

Numero catalogo 3563694, piastre preparate, 90 mm x 20 piastre

Numero catalogo 3563964, piastre preparate, 90 mm x 120 piastre

Numero catalogo 3555294, Kit pronto per I'uso (per 200 ml), include flacone di terreno di agar
e supplementi

Numero catalogo 3564293, in forma disidratata, 500 g

Numero catalogo 3564294, supplemento 1, liofilizzato, 10 flaconi

Numero catalogo 3564746, supplemento 2, liquido, 10 flaconi
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Sezione 1 Introduzione

Sezione 1
Introduzione

Gravi focolai di Listeria monocytogenes continuano a minare la sicurezza dell'industria alimentare.

Il pericolo della Listeria deriva dal modo in cui questi batteri riescano, seppur lentamente,

a sopravvivere e crescere a basse temperature in alimenti cotti pronti al consumo. La Listeria
monocytogenes & un agente patogeno particolarmente aggressivo, poiché puo essere responsabile
di gravi problemi di salute e di possibile morte, soprattutto negli individui immunodepressi, nei
neonati e nelle persone anziane. Nelle donne in gravidanza l'infezione & spesso causa di morte fetale
endouterina e aborti spontanei. La listeriosi si manifesta con sintomi quali febbre, affaticamento,
nausea, vomito e diarrea con un tasso di mortalita del 30% che potrebbe essere superiore negli
individui vulnerabili. Circa il 90% dei casi segnalati di listeriosi richiede I'ospedalizzazione. Per
ottenere risultati accurati in tempi piu brevi, € necessario eseguire un metodo di coltura rapido.

Sezione 2
Principio di RAPID'L.mono

Il principio alla base del terreno RAPID' L.mono si fonda sulla specifica rilevazione dell'attivita di
fosfolifasi C (PIPLC) della L. monocytogenes e sull'incapacita di questa specie di metabolizzare lo
xilosio. Dopo 24 hr di incubazione, le L. monocytogenes generano caratteristiche colonie di colore blu
(da blu chiaro, a grigio-blu a blu scuro) senza alone giallo. Le colonie generate da altre specie di Listeria
sono di colore bianco con o senza alone giallo. Le Listeria ivanoviigenerano colonie di colore blu-verde
con alone giallo (carattere positivo allo xilosio). Questo alone pud comparire dopo 24-48 hr di
incubazione. La soluzione selettiva del terreno consente di inibire la maggior parte della flora
interferente (batteri gram-positivi e gram-negativi, lieviti e muffe). RAPID' L.mono consente di
identificare in modo rapido e specifico la L. monocytogenesin 24 hr e altre specie di Listeriain

24-48 hr dopo la preparazione dei campioni in conformita agli standard.

Sezione 3
Formula teorica

Peptoni 309
Estratto di carne 59
Estratto di lievito 19
Cloruro di litio 9¢g
Xilosio 1049
Rosso fenolo 012g
Attivatori di crescita 29
Soluzione cromogena Tml
Soluzione selettiva 20 ml
Agar B 189
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Sezione 4 Durata e conservazione

Acqua distillata qsp 1.000 ml

pH finale a 25°C =7,2 £ 0,2

Sezione 4
Durata e conservazione

« Agar disidratato: 2-8°C in una confezione accuratamente sigillata, in un luogo asciutto e buio
» Agar preparato: 2-8°C in una confezione accuratamente sigillata, in un luogo buio

» Piastra preparata da agar disidratato: 1 settimana a 2-8°C in una confezione accuratamente
sigillata, in un luogo asciutto e buio

Sezione 5

Materiali necessari ma non forniti

Apparecchiatura

« Tutta la normale apparecchiatura di laboratorio

+ Piastra riscaldante

» Bilancia, sensibilita di 0,19

+ Agitatore/omogeneizzatore

* Incubatore o camera di incubazione con controllo termostatico, con precisione di £1°C

+ Bagnomaria

Materiali

+ Conferma:

o iQ-Check Listeria monocytogenes |l Real-Time PCR Detection Kit (numero catalogo
3578124), iQ-Check Listeria spp. Real-Time PCR Detection Kit (numero catalogo
3578113)

o Agar Listeria secondo Ottaviani e Agosti (ad esempio, numero catalogo 3563695,
piastre preparate 90 mm x 20; 3563965, piastre preparate 90 mm x 120; 3555200,
250 ml x 6 flaconi; 3564043, in forma disidratata, 500 g; 3564041, supplemento AL 1,
10 fiale; 3564042, supplemento AL 2, 10 fiale)
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Sezione 6 Precauzioni, limitazioni d'uso e controllo qualita

o Agar PALCAM (ad esempio, numero catalogo 3564754, in forma disidratata 500 g;
3564752, supplemento, 10 fiale)
o Rhamnose test (numero catalogo 3553669, 1 ml x 28 fiale)

« Diluente per enumerazione, sale triptone (numero catalogo 3555754, 9 ml x 25 provette;
3555756, 90 ml x 6 flaconi; 3555796, 3 L x 4 sacche; 3564544, 500 g)

« Terreno di arricchimento, brodo %2 Fraser (numero catalogo 3555797, 225 ml x 6; 3555794,
3 L x 4 sacche; 3564604, in forma disidratata, 500 g; 3564616, supplemento, 10 fiale)

» Anse per inoculazione e spatole

« Terreno dirigenerazione, acqua peptonata tamponata (BPW) (numero catalogo 3554179,
225 ml x 6 bottiglie; 3564684, in forma disidratata 500 g; 3555790, 2 L x 5 sacche; 3555795,
4 L x 3 sacche)

» Piastre di Petri sterili
* Pipette sterili

» Sacchi per pesata sterili con filtro

Sezione 6
Precauzioni, limitazioni d'uso e controllo qualita

Precauzioni

« Rispettare le buone pratiche di laboratorio (EN ISO 7218). Indossare protezioni adeguate, come
guanti e camici da laboratorio, quando si manipolano batteri vivi potenzialmente infettivi quali
L. monocytogenes

« lterreni entrati in contatto con campioni di alimenti devono essere considerati come contaminati
e quindi smaltiti in conformita alle normative e direttive locali

» Evitare il surriscaldamento prolungato del prodotto durante la liquefazione

« Prima di utilizzare RAPID' L.mono Agar, lasciare asciugare le piastre di Petri conformemente alla
norma EN ISO 7218 a 25-50°C fino alla scomparsa delle goccioline dalla superficie del terreno.
Evitare, tuttavia, I'asciugatura prolungata che potrebbe alterare la prestazione del terreno

* Quando si fa ricorso al metodo per la conta, inoculare il terreno utilizzando una spatola. Dopo
aver utilizzato la spatola, per consentire che I'inoculo venga correttamente assorbito dall'agar,
lasciare le piastre come tali sulla superficie di lavoro per 15-30 minuti prima dell'incubazione.
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Sezione 6 Precauzioni, limitazioni d'uso e controllo qualita

* Quando si utilizza RAPID' L.mono Agar in flacone, & possibile che si formi un deposito di colore
bianco sul fondo della bottiglia. Per garantire una risospensione e un'omogeneita adeguata,
€ importante agitare a mano il flacone una volta estratto dal bagnomaria bollente e arrivato
a temperatura di fusione e versare immediatamente il contenuto dopo aver aggiunto i
supplementi

« Prima dell'inoculazione, RAPID' L.mono Agar € di colore rosso/rosso-arancione e opaco. Alcune
variazioni di colore possono essere osservate senza alcun impatto sulle prestazioni

Limitazioni d'uso

« Un ceppo di L. ivanoviicon una lenta attivita di metabolizzazione dello xilosio pud essere trovato
nel latte ovino. E difficile distinguere questo ceppo tipico dal ceppo di L. monocytogenes , anche
dopo 48 hr sul terreno di coltura RAPID' L.mono Agar. Quindi I'utilizzo del terreno AL (Agar
Listeria according to Ottaviani&Agosti) é sconsigliato per la conferma di test positivi in prodotti
a base di latte ovino.

» Alcuni rari ceppi di L. monocytogenes sono caratterizzati da una lenta attivita di PIPLC, che
potrebbe essere la causa dello sviluppo tardivo del tipico colore blu. Potrebbe essere necessario
prolungare il tempo di incubazione di 48 hr. Durante lo studio di NF VALIDATION, sono stati
testati 200 ceppi di L. monocytogenes e nessuno di questi ha confermato una lenta attivita di
PIPLC

» Nell'ambito della NF VALIDATION, non sono stati analizzati i campioni con volume superiore
a25g

Controllo qualita

« Tuttii prodotti fabbricati e commercializzati dalla societa Bio-Rad sono sottoposti a un sistema
di assicurazione qualita dal momento del ricevimento delle materie prime fino alla
commercializzazione dei prodotti finiti. Ciascun lotto di prodotto finito € soggetto a un controllo di
qualita conformemente alla norma EN ISO 11133 e viene messo in commercio soltanto se risulta
conforme ai criteri di accettazione. La documentazione relativa alla produzione e al controllo
qualita di ogni batch viene conservata su file

« Perinformazioni sulla sicurezza del prodotto (schede dati di sicurezza) e il certificato di analisi,
visitare il sito www.bio-rad.com
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Sezione 7 Protocollo

Sezione 7
Protocollo

Preparazione del terreno disidratato

1.

2.

9.

Agitare sempre il flacone prima dell'uso.

Dissolvere 68,1 g di povere in 950 ml di acqua distillata e miscelare fino ad ottenere una
sospensione omogenea.

Riscaldare gradualmente mentre € in atto un'agitazione e portare a ebollizione (ebollizione
massima 2 minuti). Evitare il surriscaldamento.

Raffreddare il terreno a 45-50°C a bagnomaria.

Aggiungere in condizioni asettiche 2 fiale di supplemento 1, ciascuna ricostituita con 14 ml
di acqua sterile.

Aggiungere e omogeneizzare in condizioni asettiche 2 fiale di supplemento 2.
Se necessario, miscelare su un agitatore magnetico fino alla dispensazione.
Dispensare su piastre di Petri

Lasciar agire su una superficie piana e fredda.

10. Non impilare le piastre.

11. Un flacone di polvere da 500 g produce 7,4 L di terreno.

Preparazione del terreno in flacone

1.

2.

Raffreddare i contenuti del flacone di RAPID' L.mono Agar a bagnomaria bollente.
Rimuovere dal calore e agitare a mano i contenuti del flacone per risospendere il deposito bianco.

Raffreddare il flacone a 47-50°C a bagnomaria. Agitare a mano i contenuti del flacone prima di
aggiungere i supplementi.

Aggiungere in condizioni asettiche 1 fiala di supplemento 1, ricostituita con 14 ml di acqua sterile
e 1fiala di supplemento 2.

Miscelare accuratamente. Evitare la formazione di schiuma.
Versare immediatamente il terreno nelle piastre di Petri.

Lasciar agire su una superficie piana e fredda.
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Sezione 7 Protocollo

8.

9.

Non impilare le piastre.

Un kit consente la preparazione di circa 13 piastre.

Rilevazione di L. monocytogenes e del gene Listeria

1.

10.

11.

Diluire ng o nml di campione in 9 x nml di brodo Fraser 1/2 . Omogeneizzare con un agitatore/
omogeneizzatore.

Incubare a 30 +1°C per 24 = 2 hr.
Al termine della fase di arricchimento, il brodo puo essere conservato a 2-8°C per 72 hr.

Rimuovere 0,1 ml di campione con una pipetta sterile e depositare le gocce sul bordo esterno
di meta della superficie di agar.

Con una pipetta Pasteur sterile o un'ansa per inoculazione, distribuire il campione su meta della
superficie di agar con un movimento di “avanti e indietro”.

Sull'altra meta della superficie di agar, strisciare per isolamento distribuendo il deposito in strisce
relativamente ravvicinate sull'intera piastra dal bordo della distribuzione precedente.

Incubare le piastre capovolte a 37 + 1°C per 24 + 2 hr.

Le L. monocytogenes generano colonie sferiche e lisce dal colore blu chiaro, grigio-blu e blu
scuro, senza alone giallo, con un diametro medio di 1-2 mm. L'intensita del blu pud variare in
base alla matrice alimentare.

Altre colonie di Listeria spp. sono generalmente di colore bianco o giallo chiaro, con o senza
alone giallo, caratterizzate da una forma sferica e da un aspetto liscio e convesso e con un
diametro di 1-2 mm. Le L. /vanovii generano colonie blu-verdi con alone giallo.

Nel caso in cui il target del gene Listeria (all'infuori di L. monocytogenes) risulti "non rilevato",
per ottenere un risultato negativo sono necessarie 48 hr di incubazione.

Al termine della fase di incubazione, le piastre possono essere conservate a 2-8°C per 72 hr.

Conta di L. monocytogenes

1.

Diluire ng o ml di campione in 9 x nml di BPW.
Nel contesto del metodo di certificazione NF Validation, la sospensione iniziale e le successive
diluizioni devono essere preparate in conformita alla serie di norme ISO 6887.

Incubare a 20 *= 1°C per 1 hr = 5 minuti. Questo passaggio & facoltativo: lo step di reivivificazione
non ¢ stato applicato durante il rinnovo della NF VALIDATION del 2018.

Distribuire 0,1 ml su una piastra.
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Sezione 8 Conferma dei risultati positivi

Se necessario, eseguire una diluizione 1:10 (o piu) in sale triptone o BPW conformemente alla
norma ISO 6887 e distribuire 0,1 ml di ciascuna diluizione su una piastra.

Se si stimano numeri ridotti, distribuire 1 ml di campione su tre piastre da 90 mm (~0,33 ml/piastra)
0 su una piastra da 140 mm (protocollo certificato da NF VALIDATION). E inoltre possibile distribuire
1 ml su due piastre da 90 mm (protocollo non certificato da NF VALIDATION).

Incubare le piastre capovolte a 37 = 1°C per 24 = 2 hr. E possibile effettuare una lettura della
Listeria monocytogenes dopo 48 ore di incubazione di RAPID'L. mono.

Leggere le piastre e contare le colonie tipiche. Contare solo le piastre contenenti un massimo
di 150 colonie caratteristiche e un massimo di 300 colonie in totale.

Fare riferimento alla norma EN ISO 7218 per I'inoculazione, la conta delle colonie, il calcolo

e I'espressione dei risultati. L'enumerazione utilizzando una singola piastra e una singola
diluizione € un'opzione certificata ai sensi della NF Validation di AFNOR Certification. In tale
contesto non possono essere applicate le prescrizioni della norma ISO 7218 relative all'uso di due
diluizioni successive o di due piastre della stessa diluizione (cfr. Le sezioni “inoculazione” e
“calcoli ed espressione dei risultati”).

Sezione 8
Conferma dei risultati positivi

1.

Nell'ambito della validazione AOAC, confermare le colonie isolate sospette secondo la
tradizionale procedura del test di conferma descritta nei metodi di riferimento standard.

Nell'ambito della NF VALIDATION, per la L. monocytogenes ¢ sufficiente la conferma eseguita su
un'unica colonia sulla base di uno dei seguenti metodi:

a. Utilizzando i test convenzionali descritti nei metodi standard CEN o ISO (inclusa la fase
di purificazione).

b. Mediante sonde nucleiche, come descritto nella norma ISO 7218 (ad esempio, con
iQ-Check L monocytogenes Il Real-Time PCR Detection Kit, numero catalogo 3578124)
utilizzando colonie isolate (con o senza fase di purificazione).

c. Utilizzando il Rhamnose test (humero catalogo 3553669)

d. Utilizzando qualsiasi altro metodo certificato di NF VALIDATION basato su un principio
diverso rispetto a quello di RAPID' L. mono. |l protocollo validato del secondo metodo deve
essere rispettato interamente. Tutte le fasi che precedono la fase di ricerca usata come
punto di inizio per la conferma devono essere comuni a entrambi i metodi.
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Sezione 8 Conferma dei risultati positivi

3. Nell'ambito della NF VALIDATION, per le Listeria spp. diverse dalla L. monocytogenes
e sufficiente la conferma eseguita su un'unica colonia sulla base di uno dei seguenti metodi:

a. Utilizzando i test convenzionali descritti nei metodi standard CEN o ISO (inclusa la fase
di purificazione).

b. Mediante sonde nucleiche, come descritto nella norma ISO 7218 (ad esempio, con
iQ-Check Listeria spp. Real-Time PCR Detection Kit, numero catalogo 3578113)
utilizzando colonie isolate (con o senza fase di purificazione).

c. Prelevando nuovamente ed eseguendo l'inoculazione spot di almeno una colonia isolata
su una piastra di agar PALCAM. E possibile confermare fino a 15 colonie su una singola
piastra di agar AL o PALCAM.

e. Utilizzando qualsiasi altro metodo certificato di NF VALIDATION basato su un principio
diverso rispetto a quello di RAPID' L.mono Agar. Il protocollo validato del secondo metodo
deve essere rispettato interamente. Tutte le fasi che precedono la fase di ricerca usata
come punto di inizio per la conferma devono essere comuni a entrambi i metodi.

4. Le colonie sospette possono essere confermate utilizzando il test MALDI Biotyper (il sistema
Biotyper di Bruker include uno spettrometro di MALDI TOF e il software MBT Compass, versione
4) direttamente da una colonia isolata o dopo una fase di purificazione. Questa opzione &
certificata da MicroVal secondo ISO 16140-6 (2017LR75).

5. In caso di risultati discordanti (presunto positivo con RAPID' L.mono, negativo con metodo
di conferma), il laboratorio deve seguire le fasi necessarie per garantire la validita del risultato
ottenuto.

6. In caso dirisultato positivo confermato per L. monocytogenes con il metodo di enumerazione
RAPID'L.mono, non € necessario ripetere la fase di conferma di L. monocytogenes per lo stesso
campione testato con il metodo di rilevamento RAPID'L.mono.

7. Quando si utilizza il protocollo di enumerazione, confermare meno di cinque colonie comporta
il rischio di sovrastima a causa della presenza di colonie tipiche che potrebbero non essere
L. monocytogenes.
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Sezione 9 Conferma di altri metodi

Sezione 9
Conferma di altri metodi

Conferma dei risultati positivi con il kit iQ-Check Listeria spp. e il kit
iQ-Check Listeria monocytogenes Il (protocollo certificato da NF
VALIDATION)

1. Utilizzando un'ansa sterile, strisciare 100 pl di brodo di arricchimento (brodo LSB o Fraser 1/2)
su RAPID' L.mono Agar.

2. Incubare le piastre a 37 £ 1°C per 24 + 2 hr.

3. Le L. monocytogenes generano colonie di colore blu chiaro, grigio-blu e blu scuro, mentre
altre Lijsteria spp. generano colonie bianche o giallo chiaro con o senza alone giallo su RAPID'
L.mono Agar.

Sezione 10
Prestazioni del test e validazioni

Certificazione | Ambito di applicazione Pro?oco.I ©er Protocollo di riferimento leerlmgnto &
validazione certificato
- FERFORMANCE TESTELD
AOAC-RI Formaggio Brie, surimi, Performance FDA BAM Cap. 10 WAQQ@Q
insalata mista, tacchino | Tested Methods USDAMLG8.M LR
Licenza* 030406
Tutti i prodotti )
alimentari destinati EN ISO 11290-1 (2017) ()
NORDVAL gl consumo umano EN ISO 16140-2 NF EN 1SO 11290-2 (2017) }\
el camplom amblentall NordVal n. 022
di produzione
&
VEu 0 414 4
Tun  prodot o oo
alimentari destinati ALTERNATIVO
NF _ EN ISO 11290_1 (2017) METODO ANALITICO
VALIDATION al consumoumano | ENISO16140-2 | £\ 56 11290-2 (2017) PER L SETTORE

e i campioni ambientali
di produzione

AGROALIMENTARE
Certificato da AFNOR
Certificazione
http://nf-validation.afnor.org/en

Fare riferimento ai
certificati disponibili sul
sito web sopra indicato per la
data di scadenza.
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Sezione 11 Riferimenti

Sezione 11
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chromogenic media for the detection of Listeria monocytogenes with the plating media
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phospholipase C activity in Listeria monocytogenes: a novel type of virulence factor? Mol Microbiol,
5, 367-372.

Notermans SH, Dufrenne J. et al. (1991). Phosphatidylinositol-specific phospholipase C activity as
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Sezione 12
Cronologia delle revisioni

Data di pubblicazione |Numero di documento |Modifica

Marzo 2025 10000251398 Ver A - Modifica del numero del documento
(versione precedente 10000127436 Ver C)
- Aggiornamento dei riferimenti

Novembre 2025 10000251398 Ver B - Estensione della NF Validation per il
protocollo di piastra semplice e singola
diluizione

- Aggiornamento dei riferimenti

- Maodifiche di formato minime
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di terreni cromogenici RAPID, visitare il sito
www.bio-rad.com/rapidmedia.

BIO-RAD & un marchio registrato di Bio-Rad Laboratories, Inc. IQ-CHECK e un marchio registrato di
Bio-Rad Europe GmbH in determinate giurisdizioni. Tutti i marchi registrati qui utilizzati sono di
proprieta dei rispettivi titolari.

Bio-Rad
B’ o 'RAD Laboratories, Inc.

Life SEaHER Website bio-rad.com USA 1800 424 6723 Australia 612 9914 2800 Austria 00 800 00 24 67 23 Belgium 00 800 00 24 67 23
G Brazil 4003 0399 Canada 1905 364 3435 China 86 21 6169 8500 Czech Republic 00 800 00 24 67 23 Denmark 00 800 00 24 67 23
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Hungary 00 800 00 24 67 23 India 91 124 4029300 Israel 0 3 9636050 Italy 00 800 00 24 67 23 Japan 81 3 6361 7000
Korea 82 080 007 7373 Luxembourg 00 800 00 24 67 23 Mexico 52 555 488 7670 The Netherlands 00 800 00 24 67 23
New Zealand 64 9 415 2280 Norway 00 800 00 24 67 23 Poland 00 800 00 24 67 23 Portugal 00 800 00 24 67 23

Russian Federation 00 800 00 24 67 23 Singapore 65 6415 3188 South Africa 00 800 00 24 67 23 Spain 00 800 00 24 67 23
Sweden 00 800 00 24 67 23 Switzerland 00 800 00 24 67 23 Taiwan 886 2 2578 7189 Thailand 66 2 651 8311

United Arab Emirates 36 1459 6150 United Kingdom 00 800 00 24 67 23

10000251398 Ver B US/EG Sig 0125
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RAPID' L.mono Agar

Guia do usuario

Meio cromogénico seletivo para a deteccao e enumeracao de L/steria
monocytogenes e outras espécies de L/steria em produtos alimenticios para
consumo humano e em amostras ambientais

N° do catalogo 3563694, Meios de cultura preparados, 90 mm x 20 placas

N° do catalogo 3563964, Meios de cultura preparados, 90 mm x 120 placas

N° do catalogo 3555294, kit pronto para uso (para 200 ml), inclui meio de agar engarrafado
e suplementos

N° do catalogo 3564293, Desidratado, 500 g

N° do catalogo 3564294, Supplement 1, congelar seco, 10 ampolas

N° do catalogo 3564746, Supplement 2, liquido, 10 ampolas
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Secao 1Introducao

Secéao 1
Introducao

Surtos graves de Listeria monocytogenes continuam a atormentar a industria de seguranca
alimentar. A Listeria é perigosa porque pode sobreviver e crescer, ainda que lentamente, em
temperaturas refrigeradas em alimentos processados prontos para o consumo. A Listeria
monocytogenes é um patégeno particularmente problematico, pois pode causar sérios problemas de
saude e possivel morte, particularmente em individuos imunossuprimidos, recém-nascidos e idosos.
A infeccado é conhecida por causar natimortos e abortos espontaneos em mulheres gravidas. A
listeriose se desenvolve com sintomas como febre, fadiga, nauseas, vomitos e diarreia e tem uma
taxa de mortalidade de 30%, mas pode ser maior em individuos vulneraveis. Aproximadamente 90%
de todos os casos notificados de listeriose resultam em hospitalizacao. Um método de cultura rapido
& necessario para reduzir o tempo de obtengao dos resultados e garantir que esses resultados sejam
precisos.

Secao 2
Principio RAPID'L.mono

O principio do meio RAPID'L.mono é baseado na deteccao especifica da atividade de fosfolipase C
(PIPLC) do L. monocytogenes e na incapacidade desta espécie de metabolizar a xilose. Apos 24 hr
de incubacao, o L. monocytogenes forma colbnias azuis caracteristicas (azul claro, de azul
acinzentado a azul escuro) sem um halo amarelo. As colénias formadas por outras espécies

de Listeria sao brancas, com ou sem um halo amarelo. A Listeria ivanoviiforma colbnias azul-
esverdeadas com um halo amarelo (caracteristica positiva para xilose). Este halo pode aparecer
apos 24-48 hr de incubacgao. A solucao seletiva no meio permite a inibicao da maior parte da flora
interferente (bactérias gram-positivas e gram-negativas, leveduras e bolores). O RAPID'L.mono
permite uma identificagao rapida e especifica do L. monocytogenes em 24 hr e de outras espécies
de Listeriaem 24-48 hr apds a preparacao das amostras de acordo com os padroées.

Secao 3

Férmula Tedrica
Peptonas 3049
Extrato de carne 59
Extrato de levedura 19
Cloreto de litio 9g
Xilose 1049
Vermelho de fenol 012 g
Ativadores do crescimento 2 g
Solugao cromogénica Tml
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Secao 4 Prazo de validade e armazenamento

Solucao seletiva 20 ml
Agar B 13¢g
Agua destilada gsp 1.000 ml

pH final a 25°C = 7,2 £ 0,2

Secao 4
Prazo de validade e armazenamento

o Agar desidratado: 2-8°C em embalagem cuidadosamente vedada e em ambiente seco e escuro
o Agar preparado: 2-8°C em embalagem cuidadosamente vedada em ambiente escuro

e Meio de cultura preparado a partir do agar desidratado: 1 semana a 2-8°C em embalagem
cuidadosamente vedada e em ambiente seco e escuro

Secdo 5

Materiais necessarios, mas nao fornecidos

Equipamento

e Todo o equipamento comum de laboratorio

e Placa de aquecimento

e Escala, sensibilidade de 0,19

e Misturador/homogeneizador

e Incubadora ou sala de incubacao controlada termostaticamente, com precisao de + 1°C

Banho-maria

Suprimentos

e Confirmacao:
o Kit de deteccao de PCR em tempo real iQ-Check L/steria monocytogenes |
(n° no catalogo 3578124), Kit de deteccao de PCR em tempo real iQ-Check
Listeria spp. (n° no catalogo 3578113)
o Agar Listeria de acordo com Ottaviani e Agosti (por exemplo, 3563695, placas
preparadas de 90 mm x 20; 3563965, placas preparadas de 90 mm x 120; 3555200,
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Secao 6 Precaucdes, limitacdes de uso e controle de qualidade

250 ml x 6 frascos; 3564043, desidratado, 500 g; 3564041, AL Suplemento
1,10 ampolas; 3564042, AL Suplemento 2, 10 ampolas)

o Agar PALCAM (por exemplo, n® no catalogo 3564754, desidratado 500 g; 3564752,
suplemento, 10 ampolas)

o Teste de Rhamnose (n° no catalogo 3553669, 1 ml x 28 ampolas)

e Diluente para enumeragao, sal de triptona (n° no catalogo 3555754, 9 ml x 25 tubos;
3555756, 90 ml x 6 frascos, 3555796, sacos de 3 x 4 L, 3564544, 500 g)

e Meio de enriquecimento, caldo Fraser I’z (n° do catalogo 3555797, 225 ml frascos x 6;
3555794, 3 L x 4 sacos; 3564604, desidratado, 500 g; 3564616, suplemento, 10 ampolas)

e Inoculacao de loops e espalhadores

o Meio de ressuscitacdo, Agua Peptonada Tamponada (BPW), (n° no catalogo 3554179,
225 ml x 6 frascos; 3564684, desidratado 500 g; 3555790, 2 sacos de 5 L; 3555795,
4 sacos de 3 L)

e Placas de Petri estéreis
e Pipetas estéreis

e Sacos de pesagem estéreis

Secao 6
Precaucoes, limitacoes de uso e controle de qualidade

Precaucoes

« Respeite as boas praticas de laboratério (EN ISO 7218). E necessario o uso de protecdo
adequada, como luvas e jalecos, ao trabalhar com bactérias vivas potencialmente infecciosas,
como a L. monocytogenes

+ O meio que entrou em contato com amostras de alimentos deve ser considerado contaminado
e descartado de acordo com as regras e regulamentos locais

» Evite o superaquecimento prolongado do produto durante o derretimento

+  Antes de utilizar o Agar RAPID'Lmono, deixe secar as placas de Petri a 25-50°C, até que
as goticulas desaparegam da superficie do meio, em conformidade com a norma EN ISO 7218.
Evite a secagem prolongada, porém, pois isso poderia alterar o desempenho do meio
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Secao 6 Precaucdes, limitacdes de uso e controle de qualidade

» Ao usar o método de enumeracao, inocule o meio usando um espalhador. Apds espalhar,
as placas podem ser deixadas como estao na superficie de trabalho por 15-30 minutos antes
da incubacao, a fim de permitir que o inéculo seja absorvido corretamente pelo agar

Ao usar Agar engarrafado RAPID'/..mono , um depésito branco no fundo da garrafa é normal.
Para garantir a ressuspensao e homogeneidade satisfatoéria, € importante mexer o frasco
manualmente quando ele é retirado dos banhos-maria de agua fervente e de derretimento
e despejar imediatamente apds adicionar os suplementos

«  Antes da inoculagéo, o Agar RAPID'Lmono é vermelho a vermelho alaranjado e opaco. Alguma
variacao de cor pode ser observada, sem qualquer impacto no desempenho

Limitacoes de uso

+ Uma cepa de L. ivanoviicom atividade de xilose lenta pode ser encontrada no leite de ovelha.
Esta cepa tipica é dificil de diferenciar de uma cepa de L. monocytogenes, mesmo apos 48 hr
em Agar RAPID'Lmono. Portanto, o Agar Listeria , de acordo com a confirmacgao de Ottaviani
e Agosti, nao é aconselhado quando produtos de leite de ovelha sao testados

+ Algumas cepas raras de L. monocytogenes sao caracterizados por uma atividade PIPLC lenta,
que pode resultar em um desenvolvimento mais lento da cor azul tipica. Pode ser necessario
estender o tempo de incubacao em 48 hr. Durante o estudo NF Validation, 200 cepas de
L. monocytogenes foram testadas e nenhuma demonstrou uma atividade lenta de PIPLC

* Volumes de amostra acima de 25 g nao foram testados como parte da NF VALIDATION

Controle de qualidade

e Todos os produtos fabricados e comercializados pela Bio-Rad estao sujeitos aos procedimentos
de garantia de qualidade em todas as etapas, desde a recepg¢ao da matéria-prima até
a comercializagao do produto final. Cada lote de produto acabado passa por um controle
de qualidade de acordo com a EN ISO 11133 e é comercializado apenas quando satisfaz
os critérios de aceitabilidade. A documentacao relativa a producao e ao controle de qualidade
de cada lote é mantida arquivada

e Parainformacdes de seguranca do produto SDS e certificado de analise, visite
www.bio-rad.com
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Secéao 7 Protocolo

Secao 7
Protocolo

Preparacao do Meio Desidratado

1.

2.

8.

9.

Agite sempre a garrafa antes de usar.

Dissolva 68,1 g de pé em 950 ml de dgua destilada e misture até obter uma suspensao
homogénea.

Aqueca lentamente enquanto mexe e deixe ferver (fervura no maximo 2 min). Evite
0 sobreaquecimento.

Resfrie o meio até 45-50°C em um banho-maria.

Adicione assepticamente e homogeneize 2 ampolas de Suplemento 1, cada uma reconstituida
com 14 ml de &gua esteéril.

Adicione assepticamente e homogeneize 2 ampolas de Suplemento 2.
Se necessario, misture em um agitador magnético até dispensar.
Dispense em placas de Petri.

Deixe descansar em uma superficie nivelada e fria.

10. Nao empilhe as placas.

11. Um frasco de 500 g de pd produz 7,4 L de meio.

Preparacao de Meio Engarrafado

1.

2.

Em banho-maria fervente, derreta o contetido do frasco de Agar RAPID' L.mono .
Retire do fogo e mexa o conteudo do frasco manualmente para ressuspender o depdsito branco.

Resfrie o frasco até 47-50°C em um banho-maria. Mexa o contetddo do frasco com as maos
antes de adicionar suplementos.

Adicione assepticamente 1 ampola de Suplemento 1 reconstituida com 14 ml de agua estéril
e Tampola de Suplemento 2.

Misture cuidadosamente. Evite espumar.

Despeje imediatamente o meio em placas de Petri.

5 | RAPID'Lmono Agar



Secéao 7 Protocolo

7.

8.

9.

Deixe descansar em uma superficie nivelada e fria.
Nao empilhe as placas.

Um kit permite a preparacao de aproximadamente 13 placas.

Deteccao dos Géneros L. monocytogenes e Listeria

1.

10.

11.

Dilua ng ou nml de amostra em 9 x nml de caldo Fraser %2 concentragao. Uniformize com
o misturador/homogeneizador.

Incubar a 30 +1°C por 24 + 2 hr.

ApOs o passo de enriquecimento, o caldo pode ser armazenado com uma temperatura entre
+2 e +8°C por 72 hr.

Usando uma pipeta estéril, remova 0,1 ml da amostra e coloque as gotas na borda externa
da metade da superficie do agar.

Usando uma pipeta Pasteur estéril ou um loop inoculante, espalhe a amostra pela metade
da superficie de agar em um movimento de vai-e-vem.

Na outra metade da superficie de agar, estrie o depdsito em faixas relativamente proximas sobre
todo o prato a partir da borda da distribuicao anterior.

Deixe incubar as placas viradas ao contrario a 37 = 1°C durante 24 + 2 hr.

O L. monocytogenes forma col6nias redondas e lisas de cor azul claro, azul acinzentado a azul
escuro, sem halo amarelo, com didmetro médio de 1-2 mm. Dependendo da matriz alimentar,
a profundidade da cor azul da colbnia pode variar.

Outras colbnias de Listeria spp. sao tipicamente brancas ou amarelo claro, com ou sem halo
amarelo, formando uma forma redonda com uma aparéncia lisa e convexa, diametro médio
de 1-2 mm. L. /vanoviiforma colbnias verde-azuladas com um halo amarelo.

No caso de alvo "nao detectado" do género Listeria (exceto L. monocytogenes), 48 hr de
incubacao sao necessarias para fornecer um resultado negativo.

ApOs a incubacao, as placas podem ser armazenadas a 2-8°C por 72 h.
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Secao 8 Confirmacao de Resultados Positivos

Contagem de L. monocytogenes

1. Dilua ng ou ml de amostra em 9 x nml de BPW.
No contexto do método certificado NF Validation, prepare a suspensao inicial e as diluicdes
subsequentes conforme a série de normas ISO 6887.

2. Deixe incubar a 20 + 1°C por 1 £ 5 hr. Esta etapa é opcional. A etapa de ressuscitacao nao foi
aplicada durante o estudo de renovacao 2018 NF VALIDATION.

3. Espalhe 0,1 ml em uma placa.

4. Se necessario, prepare uma diluicdo de 1:10 (ou mais) em diluente de sal de triptona ou BPW
de acordo com a norma ISO 6887 e espalhe 0,1 ml de cada diluicdo em uma placa.

5. Se estimar numeros pequenos, espalhe 1 ml de amostra em trés placas de 90 mm de didmetro
(-0,33 ml/placa) ou em uma placa de 140 mm de didmetro (protocolo certificado pela NF
VALIDATION). Também é possivel espalhar 1 ml em duas placas de 90 mm de diametro
(nao certificadas pela NF VALIDATION).

6. Deixe incubar as placas viradas ao contrario a 37 * 1°C durante 24 + 2 hr. E possivel obter uma
leitura da Listeria monocytogenes apos 48 horas de incubagdo do RAPID' L.mono.

7. Leia a placa e enumere as coldnias tipicas. Conte apenas placas contendo um maximo de
150 colbnias caracteristicas e um maximo de 300 colbnias no total.

8. Consulte a norma EN ISO 7218 para inoculagao, contagem de coldnias, calculo e expressao
de resultados. A enumeracao utilizando uma uUnica placa e uma Unica diluicdo € uma opgao
certificada pela AFNOR Certification sob a NF Validation. Neste contexto, os requisitos da ISO
7218 relativos a utilizacao de duas diluicdes sucessivas ou de duas placas da mesma diluicao
nao podem ser aplicados (ver as secdes “Inoculacao” e “Calculos e expressao de resultados”).

Secao 8
Confirmacao de Resultados Positivos

1. No contexto da validagao AOAC, verifique as coldnias isoladas suspeitas de acordo com
o procedimento classico de teste de confirmacao descrito nos métodos de referéncia padrao.

2. No contexto da NF VALIDATION, a confirmagao de L. monocytogenes realizada em apenas uma
colénia é suficiente e deve ser feita de uma das seguintes maneiras:

a. Usando os testes convencionais descritos nos métodos padrao CEN ou ISO (incluindo
a etapa de purificagao).
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Secao 8 Confirmacao de Resultados Positivos

b. Usando sondas nucleicas conforme descrito no padrao ISO 7218 (por exemplo, kit de
deteccao de PCR em tempo real iQ-Check L. monocytogenes i, n® no catalogo 3578124)
usando coldnias isoladas (com ou sem etapa de purificacado).

c. Confirmado usando um teste de Rhamnose (n° no catalogo 3553669).

d. Usar qualquer outro método certificado NF VALIDATION baseado em um principio
diferente do da RAPID'/..mono. O segundo protocolo de método validado deve ser
completamente respeitado. Todas as etapas anteriores a etapa de detecc¢ao utilizada
como ponto de partida para a confirmacao devem ser comuns a ambos os métodos.

3. No contexto da NF VALIDATION, a confirmagao de outras Listeria spp. além do L. monocytogenes
realizada em apenas uma coldnia é suficiente e deve ser feita de uma das seguintes maneiras:

a. Usando os testes convencionais descritos nos métodos padrao CEN ou ISO (incluindo
a etapa de purificagao).

b. Usando sondas nucleicas conforme descrito no padrao ISO 7218 (por exemplo,
iQ-Check Listeria spp. kit de deteccao de PCR em tempo real, n® no catalogo 3578113)
usando colbnias isoladas (com ou sem etapa de purificacdo).

c. Recoletar e inocular pelo menos uma coldnia isolada em uma placa de agar AL ou
PALCAM. Até 15 colbnias podem ser confirmadas em uma unica placa de agar AL
ou PALCAM.

e. Usando qualquer outro método certificado NF VALIDATION baseado em um principio
diferente do Agar RAPID'L.mono. O segundo protocolo de método validado deve ser
completamente respeitado. Todas as etapas anteriores a etapa de deteccao utilizada
como ponto de partida para a confirmacao devem ser comuns a ambos os métodos.

4. As colbnias suspeitas podem ser confirmadas usando o teste MALDI Biotyper (o Sistema
Biotyper do Bruker inclui um espectrémetro de massa MALDI time-of-flight e MBT Compass
Software, versado 4) diretamente de uma coldnia isolada ou apés uma etapa de purificacdo. Esta
opcao tem certificacdo MicroVal de acordo com a norma ISO 16140-6 (2017LR75).

5. No caso de resultados discordantes (presumivelmente positivos com RAPID'L.mono, negativos
com método de confirmagao), o laboratério deve seguir as etapas necessarias para garantir
a validade do resultado obtido.

6. No caso de um resultado positivo confirmado para L. monocytogenes com o método de
enumeracao RAPID'L.mono, nao é necessario duplicar a etapa de confirmacao de
L. monocytogenes para a mesma amostra testada com o método de deteccao RAPID'L.mono.

7. Ao usar o protocolo de enumeracao, confirmar menos de cinco coldnias envolve o risco de fazer
uma superestimativa devido a presenca de coldnias tipicas que nao sao L. monocytogenes.
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Secao 9 Confirmacao de outros métodos

Secido 9

Confirmacao de outros métodos

Confirmacao de Resultados Positivos com os Kits iQ-Check Listeria
spp. e iQ-Check Listeria monocytogenes |l (Protocolo certificado NF
VALIDATION)

1. Usando um loop estéril, estriar 100 ul de caldo de enriquecimento (LSB ou caldo Fraser V2)

em Agar

RAPID'L.mono.

2. Incube placasa 37 £1°Cpor 24 + 2 hr.

3. A L. monocytogenes forma colbnias de azul claro, azul-cinza a azul-escuro e outras Listeria spp.

formam coldnias brancas ou amarelas claras com ou sem um halo amarelo em Agar

RAPID'L.

Secédo 1

Desempenho e validacao do teste

mono.

0

Certificacao

Escopo

Protocolo de

Protocolo de Referéncia

Referéncia de

Validacao Certificado
- FERFORMAANCE TESTED
Queijo brie, surimi, Métodos de AOAC
AOAC-RI salada mista, peru desempenho FDA BAM Cap. 10
: USDAMLG8.1
fatiado testados Licenca 030406
Todas as amostras ~
ambientais de produtos ; EN ISO 11290-1 (2017) ==
NORDVAL e producao para EN1S016140-2 NF EN ISO 11290-2 (2017) \
alimentacao humana NordVal #022
<
VN 150 tiret o
BRD: 07/04-09/98
Todas as amostras BRD: 07/05-09/01
NF ambientais de produtos | ¢\ o 16140-2 EN ISO 11290-1 (2017) ANALITICOS ALTERNATIVOS
VALIDATION e produgao para EN ISO 11290-2 (2017) PARA O AGRONEGQCIO

alimentacdo humana

Certificado pela AFNOR
Certificagao
http://nf-

validation.afnor.org/en
Consulte, nos

certificados disponiveis no
site mencionada acima, o
prazo de validade
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RAPID'L.mono Agar

Manual de usuario

Medio cromogénico selectivo para la deteccidon y recuento de Listeria
monocytogenesy otras especies de L/steria en productos alimentarios para
consumo humano y en muestras ambientales

Referencia #3563694, placas preparadas, placas de 90 mm x 20

Referencia #3563964, placas preparadas, placas de 90 mm x 120

Referencia 3555294, kit listo para usar (para 200 ml), medio agar en frascos, suplementos
Referencia #3564293, deshidratado, 500 g

Referencia #3564294, Supplement 1, liofilizado, 10 viales

Referencia #3564746, Supplement 2, liquido, 10 viales
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Apartado 1 Introduccién

Apartado 1
Introduccion

Graves brotes de Listeria monocytogenes siguen asolando la industria de la seguridad alimentaria.
Listeria es peligrosa por la manera en que puede sobrevivir y crecer, aunque sea lentamente,

a temperaturas de refrigeracion en alimentos procesados listos para el consumo. Listeria
monocytogenes es un patdégeno especialmente preocupante, ya que puede causar graves problemas
de salud y potencialmente la muerte, sobre todo en personas inmunodeprimidas, recién nacidos

y ancianos. Ademas, se sabe que la infeccion provoca muerte perinatal y abortos espontéaneos en
mujeres embarazadas. La listeriosis se manifiesta con sintomas como fiebre, fatiga, nduseas, vomitos y
diarrea, y tiene una tasa de mortalidad del 30 %, aunque puede ser mayor en personas vulnerables.
Cerca del 90 % de los casos de listeriosis reportados resultan en hospitalizacion. Es necesario
disponer de un método de cultivo rapido para reducir el tiempo empleado en la obtencién de
resultados y asegurarse de que estos sean precisos.

Apartado 2
Principio de RAPID'L.mono

El principio del medio RAPID'L.mono se basa en la deteccion de la actividad de la fosfolipasa C
especifica (PI-PLC) de L. monocytogenesy en la incapacidad de esta especie para metabolizar la
xilosa. Tras 24 hr de incubacién, L. monocytogenes forma colonias azules caracteristicas (azul
palido, azul grisaceo a azul oscuro) sin halo amarillo. Las colonias formadas por otras especies de
Listeria son blancas, con o sin halo amarillo. La L/steria ivanoviiforma colonias de color verde
azulado con un halo amarillo (caracteristica de la xilosa). Este halo puede aparecer tras 24-48 hr de
incubacion. La solucidén selectiva del medio permite inhibir la mayoria de la flora interferente
(bacterias gram-positivas y gram-negativas, levaduras y mohos). RAPID'L.mono permite una
identificacion rapida y especifica de L. monocytogenes en 24 hr y de otras especies de L/steriaen
24-48 horas después de preparar las muestras conforme a las normas.

Apartado 3

Formula teorica
Peptonas 3049
Extracto de carne 59
Extracto de levadura 19
Cloruro de litio 99
Xilosa 1049
Rojo de fenol 0,12g
Activadores del crecimiento 2 g
Solucion cromogeénica Tml
Solucion selectiva 20 ml
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Apartado 4 Vida util y almacenamiento

Agar B 1349
Agua destilada c.s.p. 1.000 ml

pH final a 25°C = 7,2 0,2

Apartado 4
Vida util y almacenamiento

* Agar deshidratado: 2 - 8 °C en un paquete cuidadosamente sellado, en un lugar seco y oscuro
» Agar preparado: 2 - 8 °C en un paquete cuidadosamente sellado, en un lugar oscuro

* Placa preparada a partir de agar deshidratado: 1 semana a 2 - 8 °C en un paquete
cuidadosamente sellado, en un lugar seco y oscuro

Apartado 5

Instrumentos necesarios, no suministrados

Equipamiento

+ Todo el instrumental habitual del laboratorio

* Placa calefactada

» Balanza, sensibilidad de 0,19

+ Agitador/homogeneizador

* Incubador o sala de incubacién controlada termostaticamente, con una precision de +1°C

« Baino termostatico

Fungibles

e Confirmacion:
o iQ-Check Listeria monocytogenes |l Real-Time PCR Detection Kit (referencia
#3578124), iQ-Check Listeria spp. Real-Time PCR Detection Kit (referencia #3578113)
o Agar Listeria segun Ottaviani y Agosti (por ejemplo, referencia #3563695, placas
preparadas 90 mm x 20; 3563965, placas preparadas 90 mm x 120; 3555200,
250 ml x 6 frascos; 3564043, deshidratado, 500 g; 3564041, suplemento AL
1,10 v viales; 3564042, suplemento AL 2, 10 viales)
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Apartado 6 Precauciones, limitaciones de uso y control de calidad

o PALCAM agar (por ejemplo referencia #3564754, deshidratado 500 g; 3564752,
suplemento, 10 viales)
o Test de laramnosa (referencia #3553669, 1 ml x 28 viales)

« Diluyente para recuento, Sal Triptona (referencia #3555754, 9 ml x 25 tubos; 3555756,
90 ml x 6 frascos; 3555796, 3 L x 4 bolsas; 3564544, 500 g)

« Medio de enriquecimiento, caldo Demi Fraser (referencia #3555797, 225 ml frascos x 6;
3555794, 3 L x 4 bolsas; 3564604, deshidratado, 500 g; 3564616, suplemento, 10 viales)

» Asas de siembra y asas de Digralsky

+ Medio de resucitacion, Agua de Peptona Tamponada (Buffer Peptone Water BPW),
(referencia #3554179, 225 ml x 6 frascos; 3564684, deshidratado 500 g; 3555790,
2 x 5 L bolsas; 3555795, 4 x 3 L bolsas)

« Placas de Petri estériles
» Pipetas estériles

* Bolsas estériles para pesada

Apartado 6
Precauciones, limitaciones de uso y control de calidad

Precauciones

« Deben respetarse las buenas practicas de laboratorio (EN ISO 7218). Se debe usar una
proteccién adecuada, como guantes y batas de laboratorio, cuando se trabaja con bacterias
vivas potencialmente infecciosas como L. monocytogenes.

» Los medios que han estado en contacto con muestras de alimentos deben considerarse
potencialmente contaminados y deben eliminarse de conformidad con las normas y reglamentos
locales.

» Evitar el sobrecalentamiento prolongado del producto durante el fundido.

* Antes de utilizar RAPID'Lmono Agar, dejar secar las placas de Petri a 25 - 50 °C hasta que
desaparezcan las gotas de la superficie del medio, de acuerdo con la norma EN ISO 7218.
Evitar un secado prolongado, ya que esto podria alterar el rendimiento del medio.

e Cuando se utilice el método de recuento, se debe inocular el medio utilizando un asa de siembra.
Después de distribuir, las placas pueden dejarse tal cual en la superficie de trabajo durante
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Apartado 6 Precauciones, limitaciones de uso y control de calidad

15-30 min antes de la incubacion para permitir que el indculo sea absorbido correctamente
por el agar.

+ Sise utiliza RAPID'Lmono Agar en frasco, es normal que se produzca un depdsito blanco en el
fondo del frasco. Para garantizar una resuspension y una homogeneidad satisfactoria, es
importante agitar el frasco manualmente al sacarlo del bafio de agua en ebullicion y fundicion
y verterlo inmediatamente después de afiadir los suplementos.

* Antes de su inoculacién, el Agar RAPID'Lmono es de color rojo a rojo-anaranjado y opaco.
Cabe observar alguna variacion de color sin que ello repercuta en el rendimiento.

Limitaciones de uso

* Enlaleche de oveja se puede encontrar una cepa de L. /vanovifcon una actividad lenta
al metabolismo de xilosa. . Esta cepa tipica resulta dificil de diferenciar de una cepa de
L. monocytogenes, incluso después de 48 hr en RAPID'Lmono Agar. Por lo tanto, no se aconseja
la confirmacion de Agar Listeria segun Ottaviani y Agosti cuando se analizan productos lacteos
de oveja.

+ Algunas cepas raras de L. monocytogenes se caracterizan por una actividad PI-PLC lenta, lo que
podria a su vez ralentizar el desarrollo del color azul caracteristico. Puede ser necesario ampliar
el tiempo de incubacién en 48 hr. Durante el estudio de validacion NF Validation, se analizaron
200 cepas de L. monocytogenesy ninguna manifestd una actividad PI-PLC lenta.

* No se han analizado volumenes de muestra superiores a 25 g como parte de la validacion
NF VALIDATION.

Control de calidad

» Todos los productos fabricados y comercializados por Bio-Rad estan sujetos a un protocolo de
garantia de calidad en todas las etapas, desde la recepcion de las materias primas hasta la
comercializacion de los productos terminados. Cada lote de producto terminado se somete a un
control de calidad segun la norma EN ISO 11133 y solo se comercializa si cumple los criterios de
aceptabilidad. La documentacion relativa a la produccién y el control de calidad de cada lote se
guarda en un archivo.

« Parainformacion de seguridad del producto SDS y del certificado de analisis, visite
www.bio-rad.com
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Apartado 7
Protocolo

Preparacion del medio deshidratado

1.

2.

8.

9.

Agitar siempre el frasco antes de usar.

Disolver 68,1 g de polvo en 950 ml de agua destilada y mezclar hasta obtener una suspension
homogeénea.

Calentar lentamente mientras se agita y llevar a ebullicién (ebullicion maxima 2 min). Evitar el
sobrecalentamiento.

Enfriar el medio a 45-50 °C.

Afnadir y homogeneizar asépticamente 2 viales de suplemento 1, cada uno reconstituido
anadiendo 14 ml de agua esterilizada.

Afnadir y homogeneizar asépticamente 2 viales de suplemento 2.
Si es necesario, mezclar en un agitador magnético hasta que se dispense.
Dispensar en placas de Petri.

Dejar que solidifique en una superficie fresca y nivelada.

10. No apilar las placas.

11. Un frasco de 500 g de polvo deshidratado permite obtener 7,4 L de medio.

Preparacion de medio embotellado

1.

2.

En un bafo de agua hirviendo, fundir el contenido del frasco de RAPID' L.mono Agar.

Retirar del calor y mezclar manualmente el contenido del frasco para resuspender el depdsito
blanco.

Enfriar el frasco a 47-50 °C en un bano de agua. Mezclar manualmente el contenido del frasco
antes de anadir los suplementos.

Afnadir asépticamente 1 vial de suplemento 1 reconstituido con 14 ml de agua esterilizada y 1 vial
de suplemento 2.

Mezclar bien. Evitar la formacion de espuma.

Verter inmediatamente el medio en placas de Petri.
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Apartado 7 Protocolo

7.

8.

Dejar que solidifique en una superficie fresca y nivelada.

No apilar las placas.

9. Con un kit se pueden preparar unas 13 placas.

Deteccion de L.monocytogenes y Listeria género

1.

10.

11.

Diluya ng o nml de muestra en 9 x nml de caldo Demi Fraser Homogeneice con
agitador/homogeneizador.

Incube la placa a 30 = 1°C durante 24 = 2 hr.
Después de la etapa de enriquecimiento, el caldo se puede conservar a 2 - 8 °C durante 72 hr.

Usando una pipeta estéril, recoja 0,1 ml de muestra y coloque gotas en el borde exterior de la
mitad de la superficie del agar.

Utilizando una pipeta Pasteur estéril o un asa de siembra , distribuya la muestra sobre la mitad de
la superficie de agar en un movimiento de ida y vuelta.

En la otra mitad de la superficie de agar, aisle esparciendo el depdsito en estrias relativamente
cercanas sobre toda la placa desde el borde del esparcido anterior.

Incube las placas invertidas a 37 + 1°C durante 24 + 2 hr.

L. monocytogenes forma colonias redondas y uniformes de color azul palido, azul grisaceo a azul
oscuro, sin halo amarillo, con un diametro medio de 1-2 mm. Dependiendo de la matriz
alimentaria, la profundidad del color azul de la colonia puede variar.

Otras colonias de Listeria spp. suelen ser de color blanco o amarillo palido, con o sin halo
amarillo, con forma redonda y aspecto liso y convexo, con un diametro medio de 1-2 mm.
L. ivanoviiforma colonias de color verde azulado con un halo amarillo.

En el caso de un objetivo "no detectado" de Listeria género (excepto L. monocytogenes), se
requieren 48 hr de incubacion para proporcionar un resultado negativo.

Tras la etapa de incubacion, las placas pueden almacenarse a 2 - 8 °C durante 72 hr.

Recuento de L. monocytogenes

1.

Diluya ng o ml de muestra en 9 x nml de APT.
En el contexto del método certificado de validacion NF, preparar la suspension inicial y las
diluciones posteriores de acuerdo con la serie de normas ISO 6887.

Incube a 20 = 1°C durante 1 hr £ 5 min. Este paso es opcional; el paso de reanimacién no se
aplicé durante el estudio de renovacién de la VALIDACION NF EN 2018.
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Apartado 8 Confirmacion de resultados positivos

Distribuya 0,1 ml en una placa.

Si es necesario, prepare una dilucion de 1:10 (o mas) en diluyente de Sal Triptona o Agua de
Peptona Tamponada segun la norma ISO 6887 y distribuya 0,1 ml de cada dilucién en una placa.

Para la estimacion de cantidades pequenas, distribuya 1 ml de muestra en tres placas de 90 mm
de didmetro (~0,33 ml/placa) o en una placa de 140 mm de didmetro (protocolo certificado

NF VALIDATION). También se puede distribuir 1 ml en dos placas de 90 mm de diametro

(sin certificado NF VALIDATION).

Incuba las placas invertidas a 37 =1 °C durante 24 + 2 hr. Es posible tomar una lectura de
Listeria monocytogenes después de 48 horas de incubacion de RAPID'L.mono.

Lea la placa y haga un recuento de colonias tipicas. Cuente solo las placas que contengan un
maximo de 150 colonias caracteristicas y un maximo de 300 colonias en total.

Consulte en la norma EN ISO 7218 la inoculacidn, el recuento de colonias, el calculo y la
expresion de los resultados. El recuento utilizando una sola placa y una sola dilucién es una
opcion certificada por la validacion NF por AFNOR Certification. En este contexto, no se pueden
aplicar los requisitos de la norma ISO 7218 en relacion con la utilizacion de dos diluciones
sucesivas o dos placas de la misma dilucion (véanse las secciones «Inoculacion» y «Calculos y
expresion de los resultados»).

Apartado 8
Confirmacion de resultados positivos

1.

En el contexto de la validacion AOAC, confirme colonias sospechosas aisladas siguiendo
el procedimiento clasico de prueba de confirmacion indicado en los métodos de referencia
normalizados.

En el contexto de la validacion NF VALIDATION, la confirmacion de L. monocytogenes realizada
en una sola colonia es suficiente y tiene que hacerse siguiendo uno de los siguientes métodos:

a. Empleando las pruebas convencionales descritas en los métodos normalizados CEN
0 ISO (incluida la fase de purificacion)

b. Utilizando sondas nucleicas como se describe en la norma ISO 7218 (por ejemplo,
iQ-Check L monocytogenes Il Real-Time PCR Detection Kit, referencia #3578124)
utilizando colonias aisladas (con o sin fase de purificacién)

c. Confirme usando un Rhamnose Test (referencia #3553669)

d. Usando cualquier otro método certificado NF VALIDATION basado en un principio
diferente al de RAPID'L.mono. El protocolo validado de este segundo método debe ser
respetado en su totalidad. Todos los pasos que preceden al paso de deteccidn utilizado
como punto de partida para la confirmacion deben ser comunes para ambos métodos
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Apartado 8 Confirmacion de resultados positivos

3. En el contexto de la validacion NF VALIDATION, la confirmacion de Listeria spp. que no sea
L. monocytogenes realizada en una sola colonia es suficiente y tiene que hacerse siguiendo uno
de los siguientes métodos:

a. Empleando las pruebas convencionales descritas en los métodos normalizados CEN
0 ISO (incluida la fase de purificacion)

b. Utilizando sondas nucleicas como se describe en la norma ISO 7218 (por ejemplo,
iQ-Check Listeria spp. Real-Time PCR Detection Kit, referencia #3578113) utilizando
colonias aisladas (con o sin fase de purificacion)

c. Subcultivando por técnica de spot al menos una colonia aislada en una placa de agar
PALCAM o AL. Se pueden confirmar hasta 15 colonias en una sola placa de agar AL
o PALCAM

e. Usando cualquier otro método certificado NF VALIDATION basado en un principio diferente
al de RAPID'L.mono Agar. El protocolo validado de este segundo método debe ser
respetado en su totalidad. Todos los pasos que preceden al paso de deteccion utilizado
como punto de partida para la confirmacion deben ser comunes para ambos métodos

4. Las colonias sospechosas pueden ser confirmadas empleando el ensayo MALDI Biotyper
(el Sistema Biotyper de Bruker incluye un especrtofotometro de masa MALDI time-of-flight y el
Software MBT Compass, version 4) directamente a partir de una colonia aislada o tras un paso de
purificacion. Esta opcion esta certificada por Microval de acuerdo a la ISO 16140-6 (2017LR75).

5. En caso de producirse resultados discordantes (supuestos positivos con RAPD'L.mono,
negativos con el método de confirmacion), el laboratorio debe seguir los pasos necesarios para
garantizar la validez del resultado obtenido.

6. En caso de un resultado positivo confirmado para L. monocytogenes con el método de
enumeracion RAPID'L.mono, no es necesario duplicar el paso de confirmacion de
L. monocytogenes para la misma muestra analizada con el método de deteccion RAPID'L.mono.

7. Si se utiliza el protocolo de recuento, la confirmacién de menos de cinco colonias implica el
riesgo de realizar una sobreestimacion debido a la presencia de colonias tipicas que podrian no
ser L. monocytogenes.
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Apartado 9 Confirmacion de otros métodos

Apartado 9
Confirmacion de otros métodos

Confirmacion de los resultados positivos con los kits iQ-Check
Listeria spp. y iQ-Check Listeria monocytogenes |l Kits (protocolo
certificado NF VALIDATION)

1. Con un asa estéril, distribuya 100 ul de caldo de enriquecimiento (caldo LSB o Demi Fraser)
en RAPID'L.mono Agar.

2. Incube las placas a 37 + 1°C durante 24 += 2 hr.

3. L. monocytogenes forma colonias de color azul palido, azul grisaceo a azul oscuro y otras
Listeria spp. forman colonias blancas o amarillo palido con o sin halo amarillo en RAPID'L.mono
Agar.
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Apartado 10 Desempeno de la prueba y validaciones

Apartado 10
Desempeno de la prueba y validaciones

Certificacion

Alcance

Protocolo de
validacion

Protocolo de
referencia

Referencia de
certificado

AOAC-RI

Queso Brie, surimi,
ensalada mixta, fiambre
de pavo

Métodos con
desempenfo
comprobado

FDA BAM Cap. 10
USDAMLG8.M

il FERFOMMAANCE TESTED

OAC

RESEARCH INSTITUTE

LICIRINSSE DL MBIER 030406

Licencia* 030406

NORDVAL

Todos los productos
alimenticios humanos y
muestras ambientales
de produccion

EN ISO 16140-2

EN I1SO 11290-1 (2017)
NF EN ISO 11290-2
(2017)

NordVal #022

NF
VALIDATION

Todos los productos
alimenticios humanos y
muestras ambientales
de produccion

EN ISO 16140-2

EN I1SO 11290-1 (2017)
EN ISO 11290-2 (2017)

"o‘Li“
Q.’“ NF
VALIDATION
EN IS0 16140
BRD: 07/04-09/98
BRD: 07/05-09/01
METODOS ANALITICOS
ALTERNATIVOS
PARA LA AGROINDUSTRIA
Certificado por AFNOR
Certificacion
http://nf-validation.afnor.org/en

Consulte los
certificados disponibles en el
sitio web mencionado
anteriormente para conocer la
fecha de vencimiento.
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Apartado 12 Historial de revisiones

Visite www.bio-rad.com/rapidmedia para mas informacién sobre nuestra completa gama
de medios cromogenicos RAPID.

BIO-RAD es una marca registrada de Bio-Rad Laboratories, Inc. IQ-CHECK es una
marca registrada de Bio-Rad Europe GmbH en diversos paises. Todas las marcas
comerciales aqui indicadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Bio-Rad
Laboratories, Inc.

Life Science
Group

Website bio-rad.com USA 1800424 6723 Australia 61 2 9914 2800 Austria 00 800 00 24 67 23 Belgium 00 800 00 24 67 23

Brazil 4003 0399 Canada 1 905 364 3435 China 86 21 6169 8500 Czech Republic 00 800 00 24 67 23 Denmark 00 800 00 24 67 23
Finland 00 800 00 24 67 23 France 00 800 00 24 67 23 Germany 00 800 00 24 67 23 Hong Kong 852 2789 3300

Hungary 00 800 00 24 67 23 India 91 124 4029300 Israel 0 3 9636050 Italy 00 800 00 24 67 23 Japan 81 3 6361 7000

Korea 82 080 007 7373 Luxembourg 00 800 00 24 67 23 Mexico 52 555 488 7670 The Netherlands 00 800 00 24 67 23

New Zealand 64 9 415 2280 Norway 00 800 00 24 67 23 Poland 00 800 00 24 67 23 Portugal 00 800 00 24 67 23

Russian Federation 00 800 00 24 67 23 Singapore 65 6415 3188 South Africa 00 800 00 24 67 23 Spain 00 800 00 24 67 23
Sweden 00 800 00 24 67 23 Switzerland 00 800 00 24 67 23 Taiwan 886 2 2578 7189 Thailand 66 2 651 8311

United Arab Emirates 36 1459 6150 United Kingdom 00 800 00 24 67 23

10000251398 Ver B US/EG Sig 0125
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iQ-Check Listeriaspp. Real-Time PCR Detection Kit (B3 #3578113)
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1.

%\-

£ 9 x nml #9 BPW F#5%E ng 3 ml %5,
£ NF BB NEAEMESSA, 328 1SO 6887 RYIITAE, HIRVIBEZRMEREHER.
7£20+1°C i85 1 /N\BE£5 b, X—HEANHEN; 12018 &£ NF BIEEFARPRFEREHX—
T,
0.1 mURHRAE—NFIR L
MEHE, 1RIEI1SO 6887 tnf, 7ERREARIERARI BPW Akl& 1:10 WHERK (HEZ) ,
HESHBBRN 0.1 mURHREFIR L.
MRBETHERLD, 158 1 mIEEFFE=TERR 90 mm BWFRLE (~0.33ml/iR) H—TERAR
140 mm MR E (NFISEINEAR) o ALUE 1 mURKRERNERR 90 mm BFR E

(3R NF BIIEIAIE) o
EIFEAOLESRINTE 372 1°C F185F 2412 /\6t, FERAPID’ L.monotZs & LIS 48 hr g, AILLIT &
OIS TR TIRER
EEEARAF A ETE TR, RITESERS 150 MIIEEMEERZ 300 MESEAESFM,
EFEM. B HENEREX, 58E ENISO 7218 iRf, RASNFIRMSE—FHREHRT
M AER NFIRIBAERSE, Bi&d AFNORINIE, EUIERT, 1SO 7218 kT ERMHMESE
BEFIFA—HEENRREIRNERTER SIAET B &k “HEMNERRR" ) .

8 &7

PETESSREVERIA

1.
2.

£ ACAC BIEMERT, RIBINESE HETPRANZHEIANIRNZFHIARTRN D BEE.
£ NFRIENERT, (NN—NERHITEBAIE LT ENRIALER T, HESITBEUTA
Xz —#1T:
a. fE£F CEN 5 ISO fRER EZH R ERNE (BEATR)
b. £/ 1SO 7218 tRAERERIIZERIRET (190 iQ-Check L. monocytogenes |l Real-Time PCR
Detection Kit, B #3578124) . AN BNEE (BREALIR) -
c. XABRZFHEAR (BR #3553669) #H1THiA.
d. FERAMEMEMS RAPID'L.mono REIFRIER NF RIEINERNTS %, HMTEEBRE _MAEN
WIEA . RIEMIAR SRS R Z iIfPRE BT M5 B
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FE 9T
Hth7 2895IA
3. ENFRIENERT, RM—NEEHITIR EZHMEEFAFRUING FHHFERFINREB T ,
FHEXFEELTUTHRZ—H#T:
a. fBA CEN 3 ISO AR EHRARM BN (S4TSR .
b. {EMA ISO 7218 fREFRHRAIZIRE (30 i1Q-Check Listeria spp. Real-Time PCR Detection
Kit, BR#3578113) . FRASPENEE (BHLAKTRE) .
C. 7EALEL PALCAM iR FEFHLEE L — D BHNEEHE =M. —> AL 5{ PALCAM F1Rk
EFRZAUHIA 15 M EE,
d. EREMAEMS RAPID'L.monoiZFERRIRIEMN NF IIEBINERN %, SATLE/EE M
FIENIIER R, BIERIANERQNE B 2 5iMFE S BN mi A A8
4, TIRECERALEI R MALDI EENNIR (h & R E YA R A S IE B RSB H IR $ITE B BiLFl
MBT Compass 3 iR 7 4) BEIE M D BHE R AN T BE#HITHIA. RHE SO 16140-6 (2017LR75)
ZIEME R EMicroVal A,
5. MBEHIMA—HLER (F RAPID'L.mono ZEE AR, AHINEAHEAMRMN) , RIRENIUETRE
HENTE, UBRFIRERNERE,
6. SNR{EA RAPID’ L.monoit¥FE £ INRIEFHISE EMAMER, NWEENR—1FmER
RAPID’  L.mono 75 53T RIS F RS ENMIAS B,
7. ERITEHARN, WALTF S NEBREERENNG, RAFEIEEEAMEEFFEIREEE,

% 9 #b5y
Hth 75 R0988IA

F iQ-Check Listeriaspp. #1iQ-Check Listeria monocytogenesl|I Kits
FIABHIEZE R (NF IRIEAERR)

1. {ERXE, 7£ RAPID'L.monotEFwE LN 100 ul ER (LSBHFEHEBFR) -

2. 1E37E1°C FHEFAFIR 2412 /Y,

3. Bt FEHNFFEAE RAPID' L. mono 185 E FE KRR, REGEFREGNETS, HithZEiis
HENFEABEEHXEENEE, FTEXFTEEENS,
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